





















































本論文は、これまで著者が実施してきた CdTe 検出器を用いた BNCT-SPECT の内容をま
とめており、全 5 章で構成されている。 
第 1 章では、本研究の概要について述べている。まず、BNCT の原理、歴史、現状、課題、
目的の順番で、BNCT の研究する上で必要不可欠な内容を述べている。次に、本研究で開発
を目指している BNCT-SPECT の基本原理と実現に向けての課題について述べている。
SPECT と陽電子放出断層撮影(PET)の違いや BNCT-SPECT の設計条件など、本論文を読み
進める上で必要な内容を記載した。 
第 2 章では、CdTe(1 素子)の基礎特性について述べている。最初に、半導体検出器の原理
から CdTe 検出器と他の放射線計測器との違いなど、CdTe 検出器に関する幅広い内容につ
いて述べた。そして、CdTe(1 素子)の検出器を実際に製作し、性能を確認するため、固有効
率およびエネルギー分解能の測定を行った。その結果について記載しており、BNCT-SPECT
の設計条件を満たす γ 線検出器であることを示した。 
第 3 章では、BNCT-SPECT 用コリメータの基本設計について述べている。3 次元モンテカ
ルロシミュレーションコード(MCNP5)を用いて実際の治療室と患者さんを模擬し、高強度
中性子場とそれに付随して発生する γ 線の影響を最大限抑え、478keVγ 線の１時間当たりの
カウント数および S/N 比を評価した結果について説明している。その結果、1H(n,γ)2H 反応
による 2.22MeVγ 線のコンプトン散乱の影響により、最適なコリメータを用いても S/N 比が
最大 0.2 しかできないことが判明した。また、アレイ型 CdTe 検出器による非同時計数を用
いた S/N 比の改善効果を見積した。非同時計数により S/N 比は、0.4 まで改善されることを
示し、非同時計数が研究のキーポイントであることを認識したことについて述べている。 
  
第 4 章では、2 素子を用いた CdTe 検出器による同時計数率について述べている。非同時
計数の効果を、実際に求めるため、1 素子を上下に重ねた CdTe(2 素子)検出器を製作した。
CdTe(2 素子)検出器は、ただ単純に重ねるのではなく、漏れ電流を減らすためのガードリン
グの取付けや特定用途向け集積回路(ASIC)の実験が可能ように、さまざまな工夫を施した。
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第 1 章 序論  
 
1.1  研究の背景 
 
悪性新生物(がん)が、恐ろしい病気であることは人々に広く知られている。日本では、近
年の高齢化に伴い、昭和 56 年（1981 年）から現在まで、死亡原因の第 1 位はがんであり、
図 1-1 からもわかるように、がんで死亡する人の割合は、他の死亡原因と比べて、年を追う
ごとに増加している。厚生労働省の報告によると、平成 26 年（2014 年）度のがんの死亡率























知られている。主に、X 線や γ 線の電磁波により治療するサイバーナイフやガンマナイフ、
陽子線や炭素線の粒子線により治療する陽子線治療や重粒子線治療2が知られている。図 1-2
のように、電磁波で治療する方法は、比較的強度が弱い X 線や γ 線を多方向から照射し、










                                                 

















図 1-3 ブラック曲線 
 
最近、これらの問題を解決できる可能性を持つ、新しい放射線療法が注目されている。





















図 1-4 10B(n,α)7Liの反応断面積 















































二点目は、核反応後に生成される 2 次放射線の飛程が短いことである。がん細胞内で 2
次放射線の全てのエネルギーが失われなければ正常細胞に影響がでてしまう可能性がある。
2 次放射線の中で、飛程距離が短いのは、荷電粒子である。γ 線や X 線の半価層4は、荷電
粒子の飛程よりも長いため、がん細胞と正常細胞は同様の影響を受ける可能性が高い。こ
れが、157Gd を使用する NCT より有利な点である5。 
                                                 
4 半価層とは、γ線や X 線などの放射線が物質を通過する際、散乱や吸収などにより入射
放射線強度が半分になる物質の厚さのこと。 
5 中性子捕捉療法には、Gd で治療を進めている研究者も一部いる。その治療法の名を、ガ
ドリニウム中性子捕捉療法(Gadolinium Neutron Capture Therapy: Gd-NCT）と言う。［6］ 
人体に含まれる主な原子核 















































粒子（α 粒子と 7Li 原子核）である、10Bが選定された。 
次に、BNCT の原理を説明する。BNCT では、図 1-5 に示すように、10 Bを含んだ薬剤を
患者さんに投薬し、がん細胞に蓄積させる。そして、体外から熱中性子(0.025eV 前後)もし
くは熱外中性子(0.5eV ～10keV)を照射する。中性子は、10Bだけではなく生体にある元素【主




は α 粒子で約 10μm、7Li で約 5μm と短く、この長さが、がん細胞 1 個分の大きさ(約 10μm)






また、1.8.節でも述べるが(1.1)式の 10B と中性子の核反応により生じる 7Li の約 94%は、
励起状態(7Li*)であり、基底状態に遷移する際に、478keV のエネルギーを持った即発 γ 線を




















10B + n → α + 7Li  + Q’  (2.79MeV)         (6.1%) 
10B +  n   → α + 7Li* + Q  (2.31MeV)         (93.9%) 























BNCT の原理は、1936 年にアメリカの物理学者 Locher により提唱された。[7]ちなみに、





にて、BNCT の治療照射が行われた。熱中性子場と 10Bが 96%含むホウ砂(Borax)を使い数十
例の脳腫瘍の治療を実施した。しかし、この時は、思うような治療結果が得られなかった
ため、アメリカにおける BNCT の研究は、1961 年に一旦終了している。 
その後、1964 年～1968 年にかけてハーバード大学で BNCT を学んだ脳神経外科医の故畠
中(帝京大学)が、化学者である Soloway らとの共同研究により、脳腫瘍に対して 10Bの蓄積
が優れているホウ素薬剤 BSH(Borocaptate Sodium:Na2 B12 H11SH )を利用した。BSH は図 1-6(a)




学の MITRR、京都大学の KUR、日本原子力開発機構の JRR-2、JRR-4 などの研究原子炉で
も同様に臨床研究が行われた。 
1987 年、三嶋が率いる神戸大学グループが図 1-5(b)に示す、アミノ酸トランスポーター6を
介 し が ん に が ん 組 織 内 に 高 く 集 積 す る こ と で き る ホ ウ 素 薬 剤 で あ る 、
BPA(p-Boronophenyalanine：C9H12 BNO4) を用いた悪性黒色腫(メラノーマ)の臨床治療研究を
行い、世界に先駆けてメラノーマに対する BNCT の治療に成功した。[12] BPA の登場によ
り、BNCT は初めて選択的にがんを死滅させる治療法となった。 
また、その後、大阪大学グループや川崎医科大学グループなどが頭頸部がんに対する治
療を開始した。2001 年には、大阪大学グループの加藤らが、BSH と BPA の両方を併用する
ことにより、世界で初めて頭頸部がんを治療することに成功した。[13]さらに現在では、肝
臓がん、中皮腫といった他の臓器のがんに対する治療研究も開始されている。 
海外に目を向けると、日本の優れた BNCT の治療結果に注目したアメリカが、1994 年に
BNCT の治療を再開した。BNL の BMRR 炉を改造して、BNCT 用熱外中性子場を作り出し、
                                                 
6 がん細胞は、正常細胞よりも増殖が活発である。そのため、糖やアミノ酸を正常細胞より




BPA を組み合わせて脳腫瘍の治療を行った。さらに 1997 年には、ドイツを中心とした EU
グループがオランダのペッテン原子力研究所(HFR)を利用して熱外中性子場により臨床研
究を開始した。熱外中性子場により、深部まで高い線量が維持することができ、脳腫瘍の
照射が非開頭で治療をすることができるようになった。日本でも KUR 及び JRR-4 の改造が
行われ、熱外中性子を用いた非開頭による治療が開始された。このように発展してきた
BNCT であるが、治療を行うには、強力な熱及び熱外中性子源が必要になる。そのため、現
状の BNCT による臨床治療は、原子炉によるもののみとなっている。2010 年までは BNCT











図 1-6 BSH と BPA 
10 
 
1.4 BNCT の現状 
 















表 1-2 を見てわかるように、ターゲットは Be及び Li を使うグループに分かれている。[21] 
Be ターゲットの利点は、中性子発生量が多いこと、融点が 1287℃と高いことである。欠点
は、入射陽子のエネルギーを高くする必要があるため、発生する中性子のエネルギーが高



















表 1-2 加速器 BNCT プロジェクト一覧 
 






京都大・南東北病院 Be 30 1.2 サイクロトロン 
筑波大 Be 8 10 RFQ＋DTL 
国立がん研究センター 固体 Li 2.5 25 RFQ 
東京工業大 液体 Li 1.9 20 RFQ 







































らかに不十分であり、実際、KUR と JRR-4 の 2 箇所のほぼ標準場と考えられる中性子場で
                                                 
7 FBPA-PET とは、18FBPA を用いた PET 検査のことである。10Bの取り込み量は、患者さん
によって異なるため、がん細胞(T)と正常細胞(N)の 10Bの濃度比(T/N 比)および血液中(B)と
がん細胞(T)の 10Bの濃度比（T/B比）を事前に知らなければならない。そこで、BPA を 18F
で標識した薬剤である 18FBPA を用いた PET 検査を行い、T/N 比および T/B比が一定の基準
を満たす場合、BNCT の治療対象者となる。 
8 JAEA Computational Dosimetry Systemの略式名称。 
JRR-4で用いられている治療計画システム。 











本研究では、単光子放射断層撮影（Single Photon Emission Computed Tomography：SPECT）
と呼ばれる画像診断技術の原理を BNCT と組み合わせて、リアルタイムで 3 次元の治療効
果を計測する装置（BNCT-SPECT）の開発を行う。 
1.8 節で詳しく述べるが、BNCT-SPECT は、中性子と 10Bの核反応により放出される即発
γ 線(478keV)を検出し、その情報から、リアルタイムで治療効果を推定する装置である。




ある。本研究では、BNCT の治療効果をリアルタイムで知ることができる SPECT 装置の開















                                                 
10 本論文では、CdTe のことを CdTe 結晶、CdTe 素子、CdTe 検出器の 3 種類で表現してい











主に SPECT と PET 装置を用いて検査を行う。 
SPECT とは、前章でも述べたが、「Single Photon Emission Computed Tomography」の略で、
日本語では「単光子放射断層撮影」と呼ばれている。 
図 1-8 に SPECT の原理図を示す。ごく微量の放射線を放出する単光子放出核種12(99mTc や
123I など)の放射線医薬品を患者に取り入れ、体内から放出される γ 線の飛来方向をコリメ
ータで限定し、γ 線検出器で測定する。その分布状況を放射線量から読み取り、コンピュー
タで画像化する機器である。 
また、図 1-9 に示すように、全身範囲での撮影が可能であり、コリメータと γ 線検出器を
回転させ測定することで X 線 CT13や MRI14と同様な断層画像が得られる。[27] 
 
図 1-8 SPECT の原理図 




12 単光子放出核種とは、主要なエネルギーの光子(放出率が高い光子)が 1 本しか放出しない
放射能をもつ核種のこと。 
13 X 線 CT は、X 線の物質に当たると吸収されやすい性質を利用して、吸収の度合いから、
再構成処理を行い、物体の内部構造を得ることができる装置のこと。 







図 1-9 SPECT 装置 
 
一方、PET とは、「Positron Emission Tomography」の略式名称であり、日本語では、「陽電
子放射断層撮影」という意味である。陽電子放出核種の放射線医薬品を患者さんに取り入
れる。体内で、放出された陽電子は、電子対消滅し、2 個の消滅 γ 線(511keV)が 180°反対方
向の対で体外に放出される。PET は、人体の周囲を取り巻くように配列された多数の γ 線検
出器と同時計数回路15で構成されており、検出器のうちいずれか 2 つが同時に γ 線を検出し
たとき、その 2 つの検出器を結ぶ直線上のどこかで電子対消滅が起きたとわかり、その情
報から 3 次元画像を作成する。SPECT と異なり、コリメータを用いなくても、同時計数に







                                                 
15 4.4 節で詳しく説明するが、本研究のキーポイントの１つになっている。 







図 1-10 PET装置の原理図 
 











ができる。その放射性核種は、表 1-3 に示すように、PET で使用される核種に比べて半減期









































99mTc 360.6 核異性体遷移 140 
123I 792.0 電子捕獲 159 
111In 4046.4 電子捕獲 171、245 
201Tl 4374.6 電子捕獲 71、135、167 




11C 20.4 β+崩壊、電子捕獲 511 
15O 2.04 β+崩壊、電子捕獲 511 
13N 10.0 β+崩壊 511 







本節は、BNCT-SPECT の原理を説明する。(1.1)式の 10B(n,α)7Li 核反応により生じる 7Li
の約 94％は励起状態(7Li＊)になっている。7Li＊は、約 10-14秒の半減期で基底状態へと遷移し、
それに伴い即発 γ 線(478keV)が放出される。放出された 478keVγ 線の発生場所強度分布を、
図 1-11 に示す SPECT 装置で測定する。478keVγ 線の数は、10B(n,α)7Li 反応の数に比例する
ため、それが直接治療効果を示すことになる。また、478keVγ 線の組織内での線減弱係数16
は約 0.1cm-1[3]と非常に小さいため、ほとんどの γ 線が体外へ放出される。検出器の前には、
γ 線を遮へいする能力があるタングステンや鉛などで作ったコリメータが設置されてあり、
478keVγ 線の飛来方向を特定する。コリメータの穴を通過した 478keVγ 線を、各穴の後に並
べられた複数の γ 線検出器(アレイ型 γ 線検出器)で測定し、測定した放射線量によりがん細
胞内の(n,α)反応数分布を求め 3 次元画像にする。つまり、本 BNCT-SPECT により、BNCT
の治療効果をリアルタイムに求めることができる。 
 ただし、注意しておく必要があるのは、高強度の中性子場(高バックグランド場)での
478keVγ 線を測定しなければいけないということである。通常の SPECT の場合は、使用さ
れる単光子放出核種以外から放出される放射線は存在しないため、ほぼバックグラウンド
放射線がない理想的な測定が可能である。しかし BNCT の場合は、がん細胞付近での中性
子強度が 1×109n/sec/cm2ときわめて強力で、それに比べ、10B( n,α)7Li の反応強度は、がん細
胞付近のホウ素濃度が数十 ppm オーダーであるため、数桁程放射線強度が小さくなる。そ
のため、10B( n,α)7Li 反応からの 478keVγ 線のみを測定することは難しい。 
                                                 
16 γ 線や X 線が物質を通過すると、物質と相互作用したときに減少する。入射時の γ 線の
強度を I0、物質の深さ x のところでの強度 I とすると、I=I0・e－µｘという関係式で表せる。












問題となる主要な γ 線は、図 1-12 に示すように、実際の BNCT の治療現場において高純
度ゲルマニウム半導体検出器(Hp-Ge 検出器)で測定した γ 線のパルス波高スペクトル(Pulse 
hight spectrum:PHS)から確認することができる。ちなみに、この 478keVγ 線は、熱中性子を
がん細胞サンプル(ホウ素を含む)に熱中性子照射した際に放出された γ 線である。[29] 
 
 





① がん細胞付近で発生する 1H(n,γ)2H 反応による捕獲 γ 線(2.22MeV) 
② 電子対生成/消滅過程により発生する消滅 γ 線(511keV) 
が問題であることがわかる。 
①の問題は、人体に 1H が多量に含まれているため避けることができない。1H(n,γ)2H 反応
によって放出される、2.22MeVγ 線のコンプトン連続部が 478keV の光電ピークに重なり大
きなバックグラウンドとなる。また、この 2.22MeV と 478keVγ 線の強度がどの程度である
かを推量するために、γ線の強度計算を行った。計算では、がん細胞内の 1 Hの重量比を 11%、
また、実際の治療実績のデータより、10B濃度を 10ppm、1×109n/sec/cm2の熱中性子(0.025eV)
を照射したと仮定した。[30]  
その結果、10B(n,α)7Li 反応による 478keVγ 線発生量は 1 細胞当り 2.2×106 γ/sec17、対して
1H(n,γ)2H 反応による 2.22MeVγ 線発生量は 1 細胞当り 2.2×107 γ/sec18となり、約 10 倍の強度
比となった。つまり、2.22MeVγ 線が検出器に入射すると、大きなバックグランドになると
推定できるため、測定に際しては、478keV の γ 線に対する検出効率ができるだけ大きな γ
線検出器を用いなければならない。また、②の問題は、478keVγ 線の近くに消滅 γ 線(511keV)
が発生するため、検出器のエネルギー分解能19が悪い場合、478keV と 511keVγ 線を分離で
きず加算して測定してしまう可能性がある。つまり、478keV のエネルギー分解能は、半値
全幅(Full width at half maximum:FWHM)2033keV 以下(511keV－478keV)である必要があるこ
とから、エネルギー分解能が良い γ 線検出器を用いなければならない。 
なお、図 1-12 の BNCT の治療現場は、中性子源として原子炉を用いているため、高速中
性子に対し十分な遮へいがなされている。そのため、がん細胞サンプル付近で中性子散乱






 BNCT-SPECT を実現させるためには、中性子照射中に発生する 478keVγ 線を他の γ 線と
の分離の上、精度よく測定しなければならない。実際の治療を考慮すると、以下の条件が
必要である。 
                                                 
17  10×10-6×6×1023/10(10B の原子数 )×3840×10-24(10B の反応断面積 [cm2])×109( 熱中性子
[n/sec/cm2])×0.94(γ 線の発生率)＝2.2×106 γ/sec 
18 0.11×6×1023(1H の原子数)×0.332×10-24(1H の反応断面積[cm2])×109(熱中性子[n/sec/cm2])＝
2.2×107 γ/sec 




① BNCT での中性子照射時間は 60 分程度である。そのため BNCT-SPECT による 478keVγ
線の測定は 60 分程度で行える必要がある。 
② 測定精度を数%以内にするためには、検出器 1 個当り、478keVγ 線のピークネットカ
ウントで、1000 カウント以上である必要がある。 
③ 治療に使用する観点から、得られる SPECT 画像の空間分解能21は数 mm 程度以内とす
る必要がある。 




ある。その上で、①、②の条件を満たす(60 分間で検出器 1 個当り 1000 カウント以上)には、
478keV の γ 線に対して高い検出効率を持つ必要がある。[31] さらに、その上で、④（優れ























                                                 





本論文では、全 5 章で構成されている。 




第 3 章では、BNCT-SPECT 用コリメータの基本設計について述べる。実際の治療室と患
者さんを模擬し、高強度中性子場とそれに付随して発生する γ 線の影響を最大限抑え、
478keVγ 線の１時間当たりのカウント数および S/N 比を評価した結果について説明する。 
また、このコリメータの結果、S/N 比の結果が芳しくないため、非同時計数法という測定
法により、どれぐらい改善できるのか見積を実施した。その結果についても述べる。 
第 4 章では、CdTe(2 素子)を用いた検出器による同時計数率について述べている。実際に
２素子を重ねた CdTe 検出器を製作し、非同時計数が実際に可能なのか、同時計数率の実験
を行った。その結果について述べる。 
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 この章では、BNCT-SPECT 用の γ 線検出器として選出した CdTe 検出器を理解するために
必要な内容について説明する。まず、一般的な半導体検出器の放射線計測の過程について
述べる。そして、CdTe 検出器が BNCT-SPECT の γ 線検出器として如何に最適かを、他の放
射線検出器の性能と比較しながら述べる。その比較の結果から、計測スペクトル上の低エ
ネルギー側テール22が引いてしまうことが判明し、テールの影響を減らすために開発された





CdTe(1 素子)は大きさによって性能が大きく左右されるため、製作した CdTe(1 素子)の基本
性能を4種類の標準 γ線源【241Am (59.5keV),133Ba (356.0keV),137Cs (661.7keV),22Na (511.0keV) 】
を用いた性能評価実験(固有効率とエネルギー分解能)により確認した。具体的には、固有効
率については、コリメータ設計に十分な精度があるかどうか、また、エネルギー分解能に










                                                 
22 テールとはスペクトルの裾のことである。 
23 1.6 節でも述べたが、本論文では、CdTe のことを CdTe 結晶、CdTe 素子、CdTe 検出器の





























(𝑑𝑥𝑒 + 𝑑𝑥ℎ)                (2.1) 






ある。電子と正孔の移動速度と移動時間をそれぞれ𝑣𝑒, 𝑣ℎと𝑡𝑒, 𝑡ℎとすると、(2.1)式は、 
 
     𝑑𝑄(𝑡)＝
𝑒𝑁0
ℓ
(𝑣𝑒𝑑𝑡𝑒 + 𝑣ℎ𝑑𝑡ℎ)              (2.2) 
 
と、時間の関数に書き換える事が出来る。この式から、電子と正孔の移動時間とともに誘
導電荷が大きくなることがわかる。(2.2)式を γ 線が相互作用した時刻から、ある時刻 t まで
時間積分すると、 
            𝑄(𝑡) =
𝑒𝑁0
ℓ




       𝑄 = 𝑒𝑁0 = 𝑄0                   (2.4) 
 
となり、生成された全ての電子正孔対が電極へ移動した時の全誘導電荷𝑄0を得ることがで
きる。また、入射した γ 線の全エネルギー  𝑈0、出力電圧𝑉、全誘導電荷𝑄0の間には、 
 









2.2.2 CdTe 検出器と他の検出器との違い 
 











放射線検出器が開発された。表 2-1 に、他の半導体検出器と比較した性能特性を示す。[6] 
CdTe 検出器は、バンドギャップエネルギーが 1.44eV と比較的大きいため、室温下であって
も漏れ電流26を低減し、良好なエネルギー分解能を得ながら動作が可能であるといった利点
を持つ。そのため、Ge 検出器で使用する場合に必要な大型の冷却装置が不要であり、装置
の小型化が実現できる。さらに、図 2-2 に示ように、CdTe 検出器は、構成原子である Cd
と Te の両方とも原子番号(48、52)が大きく、密度も大きいため、高エネルギー領域でも、
大きな光電吸収断面積を持つことがわかる。[7][8] 光電効果は γ 線のエネルギーを検出中に
全て付与するため、この断面積が大きければ、478keVγ 線を効率よく検出することができる。
これらのことを考慮して、著者は、BNCT-SPECT の要素検出素子として CdTe 検出器を選択
した。 
しかし、CdTe 検出器にも欠点がある。それは、表 2-1 に示すように、正孔の移動度(µh)















                                                 
25 半導体検出器のエネルギー分解能は、入射した放射線により生成される電子対正孔の数 n








表 2-1 半導体検出器の性能比較 
 
半導体検出器 CdTe Ge Si 
密度[g/cm3] 5.85 5.33 2.33 
原子番号 48,52 32 14 
バンドギャップエネルギー[eV] 1.44 0.67 1.12 
イオン化エネルギー[eV] 4.43 2.96 3.61 
比抵抗[Ω・cm] 109 50 ~104 
μe[cm2/V・s] 1100 3900 1400 
μh[cm2/V・s] 100 1900 480 
τe[s] 3×10-6 >10-3 >10-3 









また、表 2-2 に示すように、γ 線検出器として、半導体検出器以外にも通常の SPECT 装
置で使用されるヨウ化ナトリウム(NaI)結晶を使用するシンチレーション検出器もある。
[9][10]また、シンチレーション検出器の中には、密度が大きい結晶、例えばビスマス酸ゲル
マニウム (Bi4Ge3O12 : BGO)結晶や絶対発光量が大きい物質である、臭化ランタン(LaBr3)結
晶などがある。特に、LaBr3結晶は、BNCT-SPECT の γ 線検出器として提案されている。[11] 
BGO 結晶は NaI 結晶と比較すると、密度が大きいため検出効率が高く、BNCT-SPECT で懸
念される中性子照射による検出器の特性劣化の割合が少ないとされている。しかし、絶対








CdTe 結晶より GAGG 結晶の方が安価で製作可能のため、著者の研究グループでは、CdTe
結晶の代替えで GAGG 結晶が使えるのか、本研究と平行して検討を進めている。[12] 
 
表 2-2 シンチレーション検出器の性能比較 
 
シンチレーション検出器 NaI(Tl)   BGO LaBr3(Ce) GAGG(Ce)  
密度[g/cm3] 3.67 7.13 5.08 6.63 
最高放出波長[nm] 415 480 380 520 
減衰時間[μs] 0.23 0.30 0.026 0.088(91%) 
0.258(9%) 
絶対発光量[光子/MeV] 38,000 8,200 63,000 57,000 





















) 𝑑𝑡𝑒 + 𝑣ℎ𝑒𝑥𝑝 (
−𝑡ℎ
𝜏ℎ







{𝑣𝑒𝜏𝑒 (1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−𝑡
𝜏𝑒
)) + 𝑣ℎ𝜏ℎ (1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−𝑡
𝜏ℎ
))}         (2.7)                
となり、電極にあらわれる誘電電荷を近似することができる。(2.7)式において、電荷 𝑄(𝑡)を
結晶の深さ方向の位置𝑥(電子の移動した距離)の関数を表す。図 2-1 に示すように、電子が





{𝑣𝑒𝜏𝑒 (1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−𝑥
𝑣𝑒𝜏𝑒
)) + 𝑣ℎ𝜏ℎ (1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−(ℓ − 𝑥)
𝑣ℎ𝜏ℎ
))}      (2.8) 
 
となる。(2.8)式は、Hecht の式として知られている。[13] Hecht の式の右辺第 1 項は電子の、







また、入射した γ 線のエネルギーが低い場合は、CdTe 結晶内に入射してから短い距離で
相互作用する割合が多く、𝑥のばらつきは大きくならない。そのため、テールの割合は比較


















































       (a)オーミック型               (b)ショットキー型 
 
図 2-3  CdTe 素子の種類 
 
 
(a)オーミック型          (b)ショットキー型 
 































           (a)従来法                     (b)提案法 
 






図 2-6 に示すように、入射面 A と入射面 B に対して 1cm の距離に標準線源【241Am 
（59.5keV）,133Ba（356.0keV) ,137Cs (661.7keV)】を配置し、観測される PHS から絶対効率32を
求め、それぞれの入射面の面積で割ることで、入射面の単位面積当たりの絶対効率を求め
た。[1] 図 2-7 に単位入射面積当たりの絶対効率の比較を示し、図 2-8 ではこれらの効率の
比（A 面における単位面積当たりの効率を B 面における単位面積当たりの効率で割った）









図 2-6 CdTe 検出器の入射面の違いによる検出効率の比較実験 











図 2-7 単位入射面積当たりの絶対効率の比較 
 
 
図 2-8 単位入射面積当たりの絶対効率の比(A 面入射の単位面積当たりの絶対




2.3 CdTe(1 素子)を用いた検出器による性能評価 
 
2.3.1 CdTe(1 素子)の製作 
 
CdTe(1 素子)の性能を確認するため、これまでで最も大きなショットキー型の CdTe(1 素






表 2-3 と図 2-10 に今回製作した CdTe(1 素子)(2×1.5×30mm)の暗電流33と電圧特性を示す。




         
 (a)CdTe(1 素子)             (b) CdTe 検出器の外観 
 








                                                 










10 0.08 0.44 
15 0.30 0.55 
25 0.39 0.71 
50 0.56 1.04 
70 0.68 1.23 
100 0.84 1.51 
150 1.06 1.89 
250 1.48 2.51 
500 2.41 3.94 
700 3.19 5.11 
























































           (2.10) 
 
で定義される。主に検出器材料・放射線のエネルギーおよび入射放射線の方向にとった検出器の























𝑇 × 放出比 × 検出時間           (2.12) 
 
S が検出器の入射面積、r が線源と検出器との距離、Bq は標準線源強度である。また、標
準線源の較正日からの経過年数を t、半減期を T としている。放出比は、標準線源の崩壊当





この山形の曲線の最大値の半分の位置の全幅 Γ は、半値全幅(full width at half maximum：
FWHM)と呼ばれる。そして、エネルギーピークE0の粒子を弁別する検出器の能力の事をエネルギ

































































































                                                 
34 ポアソン分布は、個々に独立した試行で起こる確率が小さくて一定であるときに適応で
きる。(放射線同位体元素の原子 1 個当たりの壊変が起こる確率が小さいということ。） 
45 
 




𝛤 = 2.35 𝐾√𝐹𝑁                                                                 (2.21) 
 











         (2.22) 
 




また、本研究では、4 種類の放射線源を用いて FWHM の値をプロットし、内挿することで、
478keVγ 線における CdTe 検出器の FWHM を求めた。 
 
2.3.4 CdTe 検出器の性能評価(1 素子)の測定方法 
  












テック（AMPTEK）社の MCA8000Aは、小型軽量型(300g 未満)であり、単 3 アルカリ乾電池で







図 2-12 固有効率及び FWHM 測定実験体系 
 
 
図 2-13 固有効率及び FWHM 測定実験体系(写真) 
 
これらの装置を用いて固有効率と FWHM を測定した。まず、固有効率を測定した。表 2-4 に示
す標準 γ線源を2×1.5×30mmの大きさのCdTe素子の表面から 7.2cmの前方(図2-14)に配置した。
測定時間は 30分とした。バイアス電圧は、電荷収集を良くするため 1000Vにした。また、主増幅器








(2.11)および(2.12)式で求めた。この時は S＝0.3cm2、r＝7.2cm になる。 
次に、FWHM の測定を実施した。実験体系は固有効率の場合と同様である。異なる点は、
標準線源と CdTe 検出器の距離を 0cm(図 2-15)とし、測定時間は 120sec(22Na 線源は 305sec)
とした。距離と測定時間を変えたのは、ポーラリゼーションによるテールを引いてしまう
影響が表れる前に、正確な FWHM を求めるためである。また、FWHM は、カウント数が少
なく、波高パルスのばらつきが大きい(きれいなガウス分布になっていない)ため、波高パル
ス内の ch 当たりの最大カウント数をピークの中心位置と決め、中心位置から最大カウント
の 1/2 になる最小と最大の FWHM を求め、その平均値で定義した。35 
 
表 2-4 標準 γ 線源のエネルギー 
 
標準 γ線源  エネルギー[keV] 半減期[年] 放射線強度 [kBq] 放出比 [％ ] 
241Am 59.5 432.2 390 35.9 
133Ba 356.0 10.5 377 62.0 
22Na 511.0 2.6 418 99.9 




図 2-14 固有効率測定時の標準 γ 線源と CdTe(1 素子)の距離 
 




を、FWHM として表 2-5 に記載している。 
標準γ線源 









図 2-15 FWHM 測定時の標準 γ 線源と CdTe 検出器の距離 
 
2.3.5 CdTe 検出器の性能評価(1 素子)の測定結果 
 
得られた、4 種類の標準線源の固有効率及び FWHM計測のための PHS を図 2-16 と図 2-17
に示す。また、それぞれの固有効率と FWHM の数値を表 2-5 と表 2-6 に示す。 
固有効率は理論値と比べるため、MCNP5 36(3 次元モンテカルロ計算コード) を用いて計
算評価した。MCNP5 の計算結果と測定値の比較したグラフを図 2-18 示す。図 2-18 の結果
より、固有効率は計算値と測定値がほぼ一致していることがわかった。[17] また、表 2-5
に記載してある「統計誤差」とは、測定値の統計誤差を計算した値である。「MCNP5 との
差」とは、測定結果と MCNP5 の計算差である。 
図 2-18 のエラーバーは、統計誤差で表した。 
次に、FWHM のグラフを図 2-19 に示す。表 2-6 に記載した「不確かさ」とは、前項でも
述べたように、カウント数が少なく、PHS 内のばらつきが多いため、推定最小 FWHM と最
大 FWHM の差で定義した。図 2-19 のエラーバーは、不確かさで表している。また、測定の
「統計誤差」についても示している。 
 図より、γ 線に対する FWHM を内挿により求めた結果、478keVγ 線の FWHM は 17.2keV
となった。この結果を 22Na の FWHM(511keVγ 線)の実験値 17.2keV と併せると、おおよそ
(17.2+17.2)/2=17.2＜33keV37となり、前章で述べた必要条件④の 33keV（=511keV－478keV）
                                                 
36 MCNP5 とは、放射線輸送計算を行う計算コードである。詳しくは、3.3 節にて説明する。 
37 478keVγ線の PHS の中心位置から右端と 511keVγ線の PHS の中心位置から左端が重









と②の条件を満たし(治療時間 60 分以内に 478keV の γ 線を十分な統計精度で計測する)、か
つ③の条件である、空間分解能を数 mm 以内であることを求めていた。そのため、④の条
件が達成すれば、BNCT-SPECT の必要条件を満たす CdTe 素子を開発できたと証明できるた
め、かなり丁寧な確認を行った。2.4 節で詳細を説明する。 
 
(a) 241Am の PHS 
 
(b)133Ba の PHS 



































(c) 22Na の PHS    
 
 
           (d) 137Cs の PHS 
 
図 2-16 固有効率を求めるために CdTe 検出器により測定した PHS 
 
 



































(a) 241Am の PHS 
 
 
            (b)133Ba の PHS 
 





























 (c) 22Na の PHS   
 
    
 (d) 137Cs の PHS 
 
図 2-17 FWHM を求めるために CdTe 検出器により測定した PHS 
 
 

































表 2-5 固有効率の計算値と測定値 
 
標準 γ線源  MCNP5 測定値  統計誤差  MCNP5 との差  
241Am(59.5keV) 0.869 1.000 0.008 0.131 
133Ba(356.0keV) 0.254 0.213 0.024 0.041 
22Na(511.0keV) 0.126 0.161 0.094 0.035 


















表 2-6 FWHM の測定値 
 
標準 γ線源  FWHM(keV) 不確かさ  統計誤差  
241Am(59.5keV) 6.07 0.53 0.002 
133Ba(356.0keV) 16.1 2.15 0.016 
22Na(511.0keV) 17.2 4.30 0.047 
















2.4 478keV と 511keVγ線の分離測定実験 
  
2.4.1 HPGe 検出器による 478keV と 511keVγ線の分離測定実験の方法 
 
 前節の図 2-19 で示した通り、標準 γ 線源によるエネルギー分解能の測定結果からは、④
の条件である 478keV と 511keVγ 線との分離は可能と思われる。 
しかし、特に 478keVγ 線の FWHM に関しては、標準 γ 線源による結果からの内挿値であ
り、実際の両 γ 線の放出過程は、ドップラー拡がりを持つ38。[19] また、中村[20]により、
CdTe 検出器を用いて 478keV の γ 線がドップラー拡がりを持つことは確認しているが、
511keVγ 線との分離できるかどうかは確認できていない。従って、ドップラー拡がりを考慮
しても両 γ 線の分離測定が可能であるかどうかを確かめる必要がある。このため本研究では、
実際の BNCT で起こっている 10B（n,α）7Li 反応から放出される 478keVγ 線と電子対生成に
よる消滅 γ 線 511keV を直接測定することとした。 
 まず、最初に、CdTe 検出器よりもエネルギー分解能と検出効率が良い高純度ゲルマニウ
ム検出器(High-purity germanium detector:HPGe 検出器)を用いて 478keV と 511keVγ 線が分離
測定できるかを、両ピークのドップラー広がりを計測することで検証した。[18] 測定は、
図 2-20 の体系を製作して実施した。図 2-21 にその体系の写真を示す。中性子源は、
OKTAVIAN(大阪大学強力 14MeV 中性子工学実験装置)が所蔵する AmBe(アメリシウム
241Am とベリリウム 9Be の混合物)を使用した。AmBe は、241Am から放出する α 線と 9Be が
(α,n)反応を起こし、中性子を放出する。中性子の平均エネルギーは、約 4MeV である。さら
に、AmBe は、高速中性子39だけでなく、直接高エネルギーの γ 線(4.44MeV)が放出されるほ
か、(n，γ)反応によっても高エネルギーの γ 線が発生し、電子対生成を起こして、消滅 γ線
511keV が発生する。 
また、村田[21]によると、OKTAVIAN にある AmBe は、中性子と γ 線の発生量は、2.4×106n/s
と 1.8×106γ/s であるため、両方とも高エネルギーであり強度も強い。そのため、AmBe から
生じる高速中性子 は、黒鉛カラムによって熱外および熱中性子化して、ホウ酸に照射させ
るようにした。できる限り 10B（n,α）7Li 反応を起こさせ、多数の 478keVγ 線を発生させる
ためである。また、478keVγ 線のカウント数をできるだけたくさん計測するため、ホウ酸を
入れたバイアル瓶と HPGe 検出器の距離を 10cm にまで近づけた。一方、AmBe から発生す
                                                 




束縛電子と相互作用し電子対消滅する。その際に、放出される放射線が 511keV の消滅 γ 線
である。そのため、消滅 γ線 511keV は、ドップラー拡がりを持つ。ちなみに束縛電子の方
が自由電子よりも運動量を持っているため、ドプッラー拡がりが大きい。 
39 高速中性子とは、一般的に 1MeV 以上のエネルギーを持つ中性子のことを指す。 
56 
 
る不必要な高エネルギーの γ 線は、HPGe 検出器の周囲に鉛(Lead)を置きできる限り遮へい
した。 
HPGe 検出器は、ORTEC 社の GEM-35210 のハンディ Hp-Ge を用いた。この検出器は、検
出器内に前置増幅器が内蔵されているため、前置増幅器は体系図に含まれていない。バイ






図 2-20 HPGe 検出器による 478keV と 511keVγ 線の分離測定実験体系(既に述べ






図 2-21 HPGe 検出器による 478keV と 511keVγ 線の分離測定実験体系(写真) 
 
2.4.2 HPGe 検出器による 478keV と 511keVγ線の分離測定実験の結果 
 
図 2-22 にバックグランドと図 2-23 に AmBe の PHS を示す。図 2-23 より AmBe から放出
される中性子が周辺にある物質に当たり、(n,γ)反応を起こし、それが原因で全体のカウント
数が増えていることがわかる。図 2-24 に AmBe の前にホウ酸(50g)を置いた時(図 2-20 およ
び 2-21)の PHS を、図 2-25 に 478keV 付近を拡大した PHS をそれぞれ示す。図 2-24 と図 2-25
より、478keVγ 線はドップラー拡がりによる、ピークの拡がりが顕著に確認できる。この時
の 478keVγ 線の FWHM は、18.5keV であった。511keVγ 線の PHS は、FWHM で 3.8keV あ
った。511keVγ 線の FWHM が、ドップラー拡がりを含まれていない 478keVγ 線とすると、
ドップラー拡がりは、18.5－3.8＝14.7keV の影響を与えていることがわかる。 
2.3.5 項で求めた標準 γ 線源による 478keVγ 線の FWHM は 17.2keV、511keVγ 線の FWHM
は 17.2keV であり、これにドップラー拡がりの影響を含む。図 2-24 のように分離できれば
よい。④の条件は、(17.2keV＋18.5keV/2 + 17.2keV）/2 = 21.8keV ＜33keV となることが
得られ、ドップラー拡がりを含んでも概ね達成することを確認した。 
ちなみに、ドップラー拡がりを 2 で割っているのは、478keVγ 線の PHS の右端のみが、
511keVγ 線の分離測定と関係があるためである 






図 2-22 HPGe 検出器で測定したバックグラウンド PHS 
 
 



































図 2-24  AmBe 及びホウ酸を設置した場合の 
HPGe 検出器で測定した PHS 
(10B（n,α）7Li反応から放出される 478keV と 511keVγ 線が見られる。) 
(478keV 付近拡大図) 
図 2-25  AmBe 及びホウ酸を設置した場合の 
HPGe 検出器で測定した PHS 
 




































2.4.3 CdTe 検出器による 478keV と 511keVγ線の分離測定実験の方法 
 
次に、CdTe検出器を用いて 478keVと 511keVγ 線の分離測定を確認する実験を実施した。
[19]まず、最初に HPGe 検出器による前節の実験と同様の体系で 478keVγ 線と 511keVγ 線を
測定しようと試みた。その結果、CdTe 検出器の結晶が Ge 検出器に比べて小さい40ため、検
出効率が悪く、478keV と 511keVγ 線のピークを確認することができなかった。  


















                                                 










図 2-26 CdTe 検出器を用いた 478keV と 511keVγ 線測定の実験体系 
 
なお、測定実験における CdTe 検出器以降の接続は、図 2-12 の固有効率の測定体系と同様
である。バイアス電圧は 1000V、主増幅器の Shaping-time は 1.75μsec にした。また、測定時
間は、1000sec とした。これは、著者の経験上、1000sec 以上からポーラリゼーションの影
響が現れてくることを確認していたためである。標準 γ 線源は、大阪大学ラジオアイソトー
プ吹田 RI センターから 22Na(線源強度 342kBq)を借用し、本実験に使用した。最初は、固有






















2.4.4 CdTe 検出器による 478keV と 511keVγ線の分離測定実験の結果 
 
478keVγ 線と 511keVγ 線の PHS を図 2-28 と図 2-29 に示す。[19] ポーラリゼーションの
影響を防ぐために測定時間が短くした結果、カウント数が少なく、PHS にばらつきがある。
そのため、両スペクトルとも FWHM の求め方は、2.3.5 で説明した手動による方法とした。
この結果、478keVγ 線の FWHM は 18.4keV であり、誤差が±10.25keV が得られた。なお、
560keV 前後でもエネルギーの山が出来ているが、これは CdTe 半導体の 113Cd の(n,γ)反応に
よる捕獲 γ 線である。 
一方、511keVγ 線の PHS の FWHM は、16.0keV で誤差は±5.1keV であった。この結果か
ら、④の条件は、最大誤差も考慮して計算すると、(18.4keV＋10.25keV + 16.0keV +
5.1keV)/2 = 24.9keVとなる。しかし、これでは、実際の治療現場で得られる 478keVと 511keV
の γ 線強度比ではないため、次項に示す合成処理を行った。 
 
 




図 2-29 CdTe 検出器を用いて測定した 
511keVγ 線の PHS 
 
2.4.5 CdTe 検出器による 478keV と 511keVγ線の合成処理 
 
478keV と 511keVγ 線の合成は、実際の治療現場で得られた両 γ 線の強度比データ[22]を
用いて作成し、BNCT の現場で得られるだろう γ 線の PHS を評価した。 





比をそのまま用いることはできない。そこで次に、CdTe 検出器と HPGe 検出器のエネルギ













Ir(HpGe) = 1.37 =
I478keV × DG478keV
I511keV × DG511keV




Ir(CdTe) = Ir(HpGe) ×
DC478keV × DG511keV
DC511keV × DG478keV
                (2.25) 
 
と表され I478keVと I511keVの具体的な数値が不要となる。CdTe 検出器の 478keV と 511keV の
検出効率の比𝐷𝑐511𝑘𝑒𝑉 /𝐷𝑐478𝑘𝑒𝑉  はは、図 2.18 より、0.182(内挿値)/0.161(測定値)＝1.14 を求






図 2-30 Ref.[22]HPGe 検出器の絶対効率曲線41 
  
 
この結果より、HPGe検出器の478keVと511keVγ線の検出効率の比𝐷𝐺511𝑘𝑒𝑉 /𝐷𝐺478𝑘𝑒𝑉  は、
                                                 
41 本研究室が所有する HPGe 検出器(GEM-35210)により、絶対効率曲線が図 2-30 のような
直線になることを確認済であるため、内挿して 511keVγ 線の絶対効率を求めている。 
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3.94/4＝0.99 と求められる。よって、(2.25)式より、Ir(CdTe) = 1.37 × 1.14 × 0.99＝1.55   と
なり、CdTe の強度比が得ることができた。この比を、図 2-28 の PHS に掛け、図 2-29 と足
し合わせたのが、図 2-31 の PHS である。[19]この結果より、478keV と 511keVγ 線の FWHM
は、15.91±12.09keV と 12.38±13.85keV であった。 
これらの結果より誤差も含めると、④の条件は、(15.91+12.09+12.38+13.85)/2=27.1keV＜




































本章では、CdTe(1 素子)を用いた検出器の特性評価について詳述した。実際に CdTe(1 素
子)の検出器を製作し、検出器の性能指標である固有効率とエネルギー分解能を測定した。 





エネルギー分解能は、まず始めに標準 γ 線源を用いた測定結果から、図 2-19 を作成し、
そこから内挿により、478keVγ 線に対するエネルギー分解能（FWHM）を 17.2keV と評価し
た。22Naの FWHM の測定結果(511keVγ 線)が 17.2keV であるため、1 章で述べたエネルギー
分解能（FWHM）についての必要条件④の 33keV（＝511keV－478keV）以下であることを
確認した。また、実際に 10B（n,α）7Li 反応を起こさせ作製した 478keV の γ 線源を HPGe
検出器によって測定した結果から、図 2-25 に示す通り、478keV の γ 線はドップラー効果に
よる拡がりを持つピークになっていることを確認した。そして、CdTe 検出器を用いて 10B
（n,α）7Li 反応による 478keV の γ 線源 478keV と 22Na の 511keVγ 線をそれぞれ別々に測定
した。また、実際の BNCT 治療現場での論文 Ref.[22]のデータを参照し、478keV と 511keV
の強度比を計算した。その強度比を図 2-28 に示す 478keV の PHS に掛け、図 2-29 の 511keVγ
線の PHS に足し合わせて、図 2-31 を作成した。その結果より、CdTe 検出器を用いれば、
実際の BNCT 治療現場で使用しても、478keVγ 線と 511keVγ 線の分離測定は可能であるこ
とを確認した。 




2-32 がフィッティングをした図である。この図より、(2.16)式で FWHM を評価した。その












図 2-32 ガウス分布のフィッティングによる 
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この章では、前章の CdTe(1 素子)の性能評価を基に、BNCT-SPECT の必要条件を満たすア
レイ型 CdTe 検出器前面に配置するコリメータの設計計算を実施した。BNCT では、1×109 
n/sec/cm2の強力な中性子ビームを使用するため、478keV の高精度計測を実現するには、バ
ックグラウンド放射線をコリメータで遮へいする必要がある。 
本章では、BNCT-SPECT に必要となるコリメータを MCNP5(3 次元モンテカルロ計算コー
ド)により設計した。MCNP5 の計算条件は、頭部ファントム(直径 20cm)内にあるがん細胞(直
径 3cm 、10B濃度 20ppm)へ熱外中性子(エネルギー10keV、強度 109n/sec/cm2)が入射すると
した。計算は、F4、F5、F8 タリーと分散低減法(強制衝突、ソース・バイアス、セル・イン
ポータンス)を使用した。MCNP5 については、3.3 節で詳細に説明する。 
CdTe 検出器を BNCT の現場に設置した状態で計測される PHS を MCNP5 により評価し、
十分大きな S/N 比(>1)が得られること、および、478keVγ 線のカウント数が 60 分間で 1000
カウントを超えられるかどうかを確認した。 
計算の結果、アレイ型CdTe検出器に据え付けるコリメータの最適設計を終えた。しかし、
後で詳細を説明する通り、1H(n,γ)2H 反応により発生する 2.22MeV のコンプトン散乱の影響
により、S/N 比<１になってしまうことが判明した。そこで、非同時計数42という測定手法











                                                 

















図 3-1 BNCT-SPECT 用コリメータの計算モデル(コリメータ穴 1 個) 
 





ータ穴を通過して、CdTe(1 素子)に入射するよう設定していた。この時の BNCT-SPECT の必
要条件は、ラインソースを使用しているため、今回の条件に比べて厳しく設計条件を設定








水（直径 20cm）として、がん細胞をホウ酸水（直径 3cm、10B濃度 10ppm）としている。 
一方、今回の計算モデルでは、前回よりもできるだけ実際の治療現場に近づけるために、
478keVγ 線の放出に用いるソースは、ラインソースから γ 線の放出分布に拡がりを持つソー
スへ変更した。このため、先ほど説明したコリメータの素材と長さの最適な組合せが違っ
てくる。 
 まず、478keVγ 線の放出分布に拡がりを持つソースの場合、前回の必要条件である 30 分
間 1000 カウント以上を達成する(最初は前回の必要条件で達成することを目標にした)ため
には、タングステンの厚さと CdTe(1 素子)からがん細胞中心間の距離をどのくらい短くすれ
ばよいのか、MCNP5 を用いて計算を実施した。その計算結果のモデルが図 3-2 である。図
3-2 に示すように、コリメータ穴の数と CdTe 素子数をそれぞれ 2 個とした。この計算モデ
ルの結果が良ければ、穴の数と素子数を増やしていき、最終的にアレイ型 CdTe 検出器用の

















図 3-2 CdTe(2 素子)からがん細胞中心までの距離を決定した計算モデル44 
 
 図 3-1 と図 3-2 を比べてわかるように、本来タングステンの厚さは、16cm 前後必要な
のにもかかわらず、約半分の 7.5cm の厚さでないと成立しないことが分かった。また、CdTe(2
素子)とがん細胞中心の距離は 8cm(32.1－26.1)縮めねばならなかった。これらの結果から、
前回の厳しく設定した必要条件を見直し、今回の必要条件(カウント数が 60 分間で 1000 カ
ウント以上、S/N 比>1)とした。また、がん細胞に含まれるホウ素濃度も 10ppm から実際の




                                                 





次に、今回の必要条件である、60 分間で 1000 カウントを超えることが可能な CdTe(1 素
子)の大きさとタングステンの厚さの組合せの目星を MCNP5 によるシミュレーション計算
で求めた。計算結果の一部を表 3-1 に示す。この計算結果より、CdTe(1 素子)が 1.5×2×35mm
以上の大きさでかつタングステンの厚さは、10cm 程度にすることが必要であることを確認
した。著者は、カウント数を出来る限り多くしたいため、今回の計算モデルでは、現状、
製作可能な最大の CdTe 素子の大きさである 2×2.5×40mm を用いることにした。 
 
 














縦 横 厚さ 直径  厚さ 
0.10 0.20 2.0 0.2 10 29 566  
0.10 0.20 3.5 0.2 10 29 675  
0.10 0.20 4.0 0.2 10 29 689  
0.15 0.20 2.0 0.2 10 29 856  
0.15 0.20 3.5 0.2 10 29 1054  
0.15 0.20 4.0 0.2 10 29 1078  
0.15 0.20 2.0 0.2 15 29 396  
0.15 0.20 3.5 0.2 15 29 481  
0.15 0.20 4.0 0.2 15 29 498  
0.20 0.25 2.0 0.2 10 29 1249  
0.20 0.25 3.5 0.2 10 29 1573  
0.20 0.25 4.0 0.2 10 29 1620  
0.20 0.25 2.0 0.2 15 29 576  
0.20 0.25 3.5 0.2 15 29 713  
0.20 0.25 4.0 0.2 15 29 741  
 
 
この表 3-1 で最終的に決定したモデルを図 3-3 に示す。これ以降に紹介する計算モデルで



















3.2.2 CdTe(2 素子)周りの遮へい 
 
 CdTe(2 素子)をバックグラウンド放射線から遮断し、BNCT-SPECT の必要条件である S/N
比＞1 を達成するために、最適な周りの遮へい素材と寸法を MCNP5 で求めた。 
 まず、S/N 比>1 を満たしている、コリメータ穴 1 個の計算モデル(図 3-1)を用いて、CdTe(2
素子）へ入射する中性子フラックスと γ 線フラックスを求めた。表 3-2 に結果を示す。また、
この時の γ 線フラックスには、10B(n,α)7Li の反応による 478keV の即発 γ 線と CdTe(2 素子）
内における Cd の捕獲 γ 線は含まれていない。この表 3-2 の中性子フラックスと γ 線フラッ
クスを暫定の目標値と決めた。 
 
表 3-2  S/N 比>1 を満たす時の計算結果 














































































































図 3-5 2 番の計算モデル 
 
CdTe(2 素子)前面方向にどれ位の中性子と γ 線が入射するのかを調べるために、全く同じ
計算モデルに対し前面入射有り(図 3-4 1 番)と前面入射無し(図 3-5 2 番)を計算した。計
算の結果、表 3-1 より、中性子は約 27％(1－4092/5657)、γ 線は約 87%(1－1980/15946)がコ
リメータ前面を通過して CdTe(2 素子)に入射することが判明した。つまり、中性子は CdTe(2
素子)周りのバックグランドが支配的であるため、素子周りに中性子の減速材と遮へい材を
厚くすれば、ほぼ中性子の入射を防ぐことができることがわかった。 
一方 γ 線は、前面方向からのバックグラウンドが支配的であり、それが約 87%にも達し
た。これは、ほとんどの γ 線がコリメータ穴を透過するという意味であり、また、その穴は、
478keVγ 線の精査用のため、塞ぐことはできない。つまり、コリメータの長さを調整するこ






防止するために、遮へい材の内側に γ 線が出ない中性子吸収材であるリチウムを追加した。 
そして、中性子の減速材として使っていた、ポリエチレンを水素化リチウムや水などに
















図 3-7 4 番の計算モデル 
 
 減速材であるポリエチレンと遮へい材のホウ素と内側のリチウムの厚さを増やすと、表







図 3-8 5 番の計算モデル 
 


















下図に示すように、現状製造可能な大きさの CdTe(1 素子)の入射面は、2×2.5mm であるた
め、コリメータの穴径が入射面に収まるように 2mm とし、素子間の配線のスペースを 0.5mm
確保した。次に、CdTe(1 素子)が計算モデルで扱うがん細胞の大きさ全体を見る範囲に存在
する最小のコリメータ穴の数を求めた。最小の穴の数は、4×4=16 個であった。その結果よ

















最終の治療現場計算モデルとして、図 3-10 を得た。 
具体的には、CdTe(1 素子)は、3.2.2 項で説明した(図 3-8)ように、バックグラウンド放射
線を遮断するため、周りをポリエチレン 5.1cm、ホウ素 1cm、タングステン 9.5cm、リチウ
ム 4cm で覆っている。(リチウムのみ、4.5cm と 4cm のどちらでも遮へい効果はほとんど変
わらなかったため、4cm に変更した。) 検出器前面にあるタングステンとリチウムの厚さ
を変えてコリメータ最適設計を実施した。このタングステンには、前項で述べた通り、直
径 2mm の穴径が縦 4×横 4＝16 個が開いている。ここでは、コリメータの最適設計を得るた
めに、CdTe(1 素子)の前側にあるタングステンとリチウムの厚さをパラメータとし、60 分間
当たりのカウント数と S/N 比の計算の両方の結果を考慮することとした。 
この計算過程は複雑であるため、次節以降で詳しく説明する。 
 
図 3-10 実際の BNCT の治療現場を想定した最終計算モデル 
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3.3 MCNP5 について 
 
3.3.1  MCNP 
 
MCNP とは、前章や 3.1 でも記載したが、A General Monte Carlo N- Particle Transport Code
の略で放射線輸送計算45コードのことである。[5] 1970 年代半ばに、米国のロスアラモス研
究所で開発された。最初は、中性子と光子のみの計算だったが第 4 版である MCNP4 から電
子の輸送計算もできるようになり、現在は、MCNP6 までバージョンアップしている。本論
文のシミュレーション計算では、第 5 版である MCNP5 を使用している。幅広い分野の設計
や安全評価(原子炉、加速器、人工衛星など)をシミュレーションするために使われている。
MCNP の計算可能なエネルギー範囲は、中性子が 10-5eV～20MeV(一部の核種は 150MeV) 、












                                                 
45 放射線と物質の輸送現象はボルツマン輸送方程式によって記述される。ボルツマン輸送
方程式は、微小領域内における放射線の入出関係を表しており、6 次元位相空間(空間変数 3









47 JENDL とは、Japanese Evaluated Nuclear Data Library の略式名称。日本原子力開発機構が
作成している評価済み核データのこと。現在は、JENDL-4.0 が最新版であり、ホームページ
からダウンロード可能である。[3] 





3.3.2  モンテカルロ法 
 
モンテカルロ法は、著名な数学者である J. von NeumannとS. Ulamによって考案され、1949






















計算誤差を 1/10 にするには N を 100 倍する必要があり、言い換えると、それまで計算に掛




























                                                 


















図 3-12 アナログ計算とノンアナログ計算 















図 3-13 分散低減法でよく用いられる基本的なノンアナログ計算 

















































































る。そして、MCNP5 の出力から FOM 値52、タリーの計算誤差53、セル（物質の入れ物）に
入る Population(放射線の数)などを総合的に判断することが必要である。 
  
                                                 
51 アナログ計算でのウェイト W0は、一つしか存在していないとしている。 







53 MCNP の計算誤差の評価は R を用いており、R＞0.1（F5 タリーのみ、R＞0.05）は信頼





インポータンスなどを使用した。一例として、Forced Collis ion について、次項以降に説明す
る。詳しくは、文献[10]を参照していただきたい。 
 
3.3.4  強制衝突(Forced collision) 
 
Forced collision は、ある領域で衝突のサンプリングを増やす分散低減法である。[10] 特
に F5 タリーを用いている場合は、寄与は衝突点及びソースからしか得られないので有効で
ある。前節までで説明してきた計算モデル図に記載されている、「Forced collision region」と







ない確率𝑒𝑥𝑝(‐ 𝛴𝐷)を掛けている。一方衝突粒子のウェイトは、𝑊0{1 − 𝑒𝑥𝑝(‐𝛴𝐷)}となる。
こちらも同様に、衝突前のウェイト𝑊0に範囲内の衝突する確率{1 − 𝑒𝑥𝑝(‐ 𝛴𝐷)}を掛けてい
ることがわかる。衝突粒子の選択方法は、衝突する割合 η を決め、その η 分だけ衝突粒子が
生成されるようにしている。例えば、η<1 とする。乱数の数字が、η より小さい時、衝突粒
子にする。また、η より大きいとき時は、非衝突粒子にするというように決めて計算を行う。 
ちなみにコリメータ設計で Forced collision region を使用しているのは、頭部ファントムおよ
びがん細胞内の核反応から放出される γ 線を、出来る限り CdTe(1 素子)の点検出器(F5 タリ
ー)に入射数を多くし、計算誤差を減らすために用いている。 
 







を求めたい場所にタリーを設定する。MCNP でタリーが可能な物理量を表 3-4 に示す、7 種
類のタリーが用意されている。MCNP5 では、タリーの使用個数に制限があり、1 種類のタ
リーが最大 20 個まで、全種類のタリーの総和で最大 100 個まで使用可能である。[5][12] 
 






















)                                                        (3.1) 
                                                 
54 光学的距離 L とは、本来、幾何光学で用いられる用語で、実際の距離に屈折率を掛けた
ものである。本論では、主に、中性子と γ 線の話だが、L の正式な呼び名が無いため、マク
ロ断面積を屈折率と見立てて、マクロ断面積と実際の距離を掛けたものを光学的距離と呼
ぶこととする。 
タリー 出力可能な粒子 評価する物理量 単位
Ｆ１ n,p,e 面を交差する粒子のカレント コ
Ｆ２ n,p,e 面を交差する粒子のフラックス コ/cm2
Ｆ４ n,p,e セルを通過する粒子のフラックス コ/cm2
Ｆ５ n.p 点もしくはリングでのフラックス コ/cm2
Ｆ６ n,p セルで平均したエネルギー付与 MeV/g
Ｆ７ n セルで平均した核分裂エネルギー付与 MeV/g




となる。i は、多重のセルを意味し、すべて加算する。ここで距離 L は、 
 




での経路であり、多重のセル i を通過する光学的距離 L は、 
 
 Ｌ = ∑(𝛴𝑡𝑖 𝐷𝑖)
𝑖

















3.4 MCNP5 によるコリメータ設計のためのシミュレーション計算概要 
 
MCNP5 を用いて、図 3-10 の計算モデルから、60 分当りのカウント数と S/N 比の計算を
実施した。断面積データとしては、ENDF の第 6 版である ENDF/B-VI ベースの核データラ
イブラリを使用した。熱外中性子ビーム条件は、エネルギー10keV、直径 3cm、強度
1×109n/s/cm2、として、ファントムに照射した。計算で求める PHS のエネルギービン幅は
20keV とした。これは、前章で測定したエネルギー分解能の FWHM が 20keV 程度であった
ためである。 
計算は、1 度ですべて実施することは困難であるため、以下の 4 種類の放射線の PHS を
別々に計算評価した。 
 
① 治療効果を表わす 10B(n,α)7Li の反応による即発 478keVγ 線 
② CdTe(1 素子)内で生じる 113Cd(n,γ) 114Cd の捕獲 γ 線 
③ CdTe(1 素子)内の中性子によって発生する γ 線 









 しかし、単に計算を 2 つのステップに分割するだけでは、上記の問題は解決できない。




















































3.5.1 治療効果を表わす 10B(n,α)7Li の反応による 478keVγ線 
 
まず、治療効果を表わす 10B(n,α)7Li の反応による 478keVγ 線の 1 秒間当たりのカウント
数𝑃𝐵 𝑐𝑝𝑠を求める。今回ファントムとして用いたがん細胞のホウ酸水の半径𝑟 ( = 1.5 𝑐𝑚 )
とおくと体積𝑉𝐵  𝑐𝑚




𝜋𝑟 3[𝑐𝑚3]                                                                      (3.5) 
 
となる。ホウ酸水の密度𝑑𝐵(= 1 𝑔/𝑐𝑚
3)、ホウ素濃度を𝑝(= 20 𝑝𝑝𝑚)、アボガドロ数を𝑁𝐴 (=
6.02 × 1023)、またホウ素の原子量が 10 なので、ホウ酸水中の 10Bの数は 
 
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐵 =10
𝑉𝐵 × 𝑑𝐵 × 𝑝 × 10
−6 × 𝑁𝐴
10




𝑅𝐵を F4 タリーで求め、がん細胞の位置から 478keVγ 線をソースとして、F8 タリーによる γ
線の PHS 計算を行って、ピークネットカウント𝐹𝐵 𝑐𝑝𝑠を求めた。 
そして、分散低減法の 1 つである、ソース・バイアス57により、コリメータ内にのみ放射






















1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃
2
                                                                  (3.8) 
となる。 
 
 (1.1)式より、ホウ素と中性子からの 478keVγ 線の発生確率 94%と考え、中性子束強度補
正係数𝑓0、
10B (n,α)反応率𝑅𝐵、F8 タリーで計算した PHS のピークネットカウント𝐹𝐵の積を
取ることで、治療効果における 478keVγ 線の 1 秒間当たりのカウント数𝑃𝐵 𝑐𝑝𝑠を以下の式
で求めることができる。 
                                                 
58 (3.8)式の導出過程について説明する。まず、単位球(半径 1)を考える。単位球の中心から
θ を増した時の立体角 ω を計算する。ω = 2π ∫ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑑𝜑
𝜃
０ = 2𝜋(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)となる。次に、単位
立体角 dω を計算する。dω は、ω を全角度 4π で割ればよいので、dω = 2𝜋(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)/4𝜋＝
1−𝑐𝑜𝑠𝜃
2





𝑃𝐵 = 0.94 × 𝑓0 × 𝑅𝐵 × 𝐹𝐵 [𝑐𝑝𝑠]                                              (3.9) 
 
3.5.2 検出器内で生じる Cd の捕獲 γ線 
  
次に、CdTe の 113Cd の捕獲 γ 線の計算方法について説明する。図 3-17 のような大きさの
CdTe(1 素子)の入射面の面積の長さをそれぞれ𝑥 𝑐𝑚 、 𝑦 𝑐𝑚 、厚みを𝑧 𝑐𝑚とおく。 
CdTe1 結晶の体積𝑉𝐶  𝑐𝑚
3は 
𝑉𝐶 = 𝑥 × 𝑦 × 𝑧  [𝑐𝑚
3]                                                               (3.10) 
となる。 
 
図 3-17 CdTe(1 素子)における長さを示す図 
 
CdTe1 結晶の密度を𝑑(= 5.855 𝑔/ 𝑐𝑚3)  とすると、重さ𝑀 𝑔は 
𝑀 = 𝑑 × 𝑉𝑐[𝑔]                                                                  (3.11) 
となる。 









113Cd の天然存在比は 12.22%だから、113Cd の数は 
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐶𝑑113  = 𝑁 × 0.122[個]                          (3.13) 
となる。 
この数値を用いて、熱外中性子ビームからの中性子と CdTe(1 素子)との 113Cd(n,γ)114Cd の
反応率𝑅𝐶を F5 タリーで求める。次に、BNL（ブルックヘブン国立研究所）の
113Cd の γ 生
成のデータ[15]から放出比が高いエネルギーを抽出して、113Cd のソースタームを求める。
そして、CdTe(1 素子)をソースとし、F8 タリーで𝐹𝐻を計算する。これにより、CdTe(1 素子)





𝑃𝑐𝑑 = 𝑓0 × 𝑅𝐶 × 𝐹𝐻  [𝑐𝑝𝑠]                                                            (3.14) 
 
3.5.3 検出器位置の中性子による誘発 γ 線とその他の γ線の PHS 
 
CdTe(1 素子)位置の中性子による誘発 γ 線の PHS と CdTe(1 素子)位置におけるその他の γ
線の PHS【10B(n,α)7Li の反応による 478keVγ 線と 113Cd の捕獲 γ 線を除く】を次に求める。 
まず、CdTe(1 素子)位置における中性子フラックス𝛷𝑁  𝑛/𝑐𝑚
2と γ 線フラックス𝛷𝛾  γ/𝑐𝑚
2を
F5 タリーにより計算する。これは、CdTe(1 素子)がとても小さく、直接計算が不可能なため
F5 タリーを用いている。この計算結果から、CdTe(1 素子)をソースとする。 





子フラックスおよび γ 線フラックスに変換する必要がある。このため、CdTe(1 素子)をモデ
ル化した上で素子内等方線源を用い Void59計算を実施し、CdTe(1 素子)が Void 時の中性子フ
ラックス𝜙𝑐  𝑛/𝑐𝑚




そして、CdTe(1 素子)位置の中性子による誘発 γ 線の 1 秒間当りのカウント数𝑃𝑁  𝑐𝑝𝑠と
CdTe(1 素子)位置のその他 γ 線の 1 秒間当りのカウント数𝑃𝛾  𝑐𝑝𝑠を以下の式で計算する。 
 
𝑃𝑁 = 𝑓0 × 𝛷𝑁 × 𝐹𝑁 ×
1
𝜙𝑐
[𝑐𝑝𝑠]                                                     (3.15) 
 
𝑃𝛾 = 𝑓0 × 𝛷𝛾 × 𝐹𝛾 ×
1
𝜙𝑔
 [𝑐𝑝𝑠]                                                      (3.16) 
  
以上より、①～④の放射線における PHS を求める事ができる。①～④の放射線の寄与経





                                                 





図 3-18 それぞれの放射線のソース位置の概略図 
 
【①治療効果を表わす 10B(n,α)7Li の反応による即発 478keV の γ 線、②CdTe(1 素子)内
で生じる 113Cd の捕獲 γ 線、③CdTe(1 素子)において測定される中性子によって発生す










3.5.4 S/N 比と 1 時間当りのカウント数の評価 
 
478keV のピークは、そのほかの γ 線のコンプトン連続部の上に形成される。ここで
は、そのピークが埋もれることなく計測できるかどうかを確認するため、478keVγ 線の
１秒間当りのカウント数𝑃𝐵  𝑐𝑝𝑠の S/N 比を(3.17)式より評価した。右辺の分母は、Cd の捕獲
γ 線の 1 秒間当りのカウント数𝑃𝑐𝑑 𝑐𝑝𝑠、CdTe(1 素子)位置の中性子による誘発 γ 線の 1 秒間
当りのカウント数𝑃𝑁  𝑐𝑝𝑠、CdTe(1 素子)位置のその他 γ線の 1 秒間当りのカウント数𝑃𝛾  𝑐𝑝𝑠で
ある。また、各数値とも 478keV のピークを含む適切な ROI60内の積分値である。本研究






𝑃𝐶𝑑 + 𝑃𝑁 + 𝑃𝛾
                                                       (3.17) 
 
上記、S/N 比の評価と同時に、本研究が目標値としている 478keVγ 線のカウント数が 1




















                                                 





(3.9)式の 10B(n,α)7Li の反応による即発 478keVγ 線の𝑃𝐵  𝑐𝑝𝑠、(3.14)式の CdTe(1 素子)内で
生じる 113Cd の捕獲 γ 線の𝑃𝐶𝑑  、(3.15)式の中性子によって発生する誘発 γ 線の𝑃𝑁  𝑐𝑝𝑠、(3.16)
式のその他の γ 線によって生じる γ 線𝑃𝛾  𝑐𝑝𝑠 (𝑃𝐵と𝑃𝐶𝑑は除いている)の PHS を図 3-19 と図
3-20 に示す。図 3-19 は 10MeV までの PHS である。この図より、1H（n,γ）2H 反応による
2.22MeV の γ 線より高いエネルギー領域の計数率(𝑐𝑝𝑠)は低いことがわかる。 
 次に、図 3-20 は 478keV 付近の波高スペクトルである。この結果から、10B(n,α)7Li の核反
応による 478keVγ 線は、478keV 以外の γ 線が大きく影響することがわかった。また、478keV
以外の γ 線の中で、特に影響するのが 1H（n,γ）2H 反応による 2.22MeVγ 線であることがわ
かる。表 3-5 の 478keV の寄与割合に示すように、478keV 以外の γ 線の寄与率は 72%あり、
かなり大きい。このことから、2.22MeVγ 線によるコンプトン連続部が支配的であることが
見て取れる。 
また、図 3-21 は PHS を 3.2.4 項の計算モデルで説明した通り、CdTe(1 素子)前面のリチウ
ムとタングステンの厚さを変化させ、478keVγ 線の 1 時間当りのカウント数と S/N 比を計算
し、まとめたものである。図を見てわかるように、最適なリチウムの長さは 1.5cm、最適な
タングステンの長さは 14cm を求めることができた。 
この時の 478keVγ 線の 1 時間間当たりのカウント数は、1159count/h となり、設計基準を
満たしたが、S/N 比は 0.21 となり、目的設計基準である S/N 比＞1 を満たさなかった。原
因は、1H(n,γ）2H 反応から放出される 2.22MeVγ 線のコンプトン散乱の影響であるが、現状
の限られた空間では、この数値が限界と考えられる。 
そこで著者は、次節に示す、アレイ型 CdTe 検出器による非同時計数法を使い、S/N 比が




図 3-19 10MeV までのエネルギーにおける PHS 
 
図 3- 20 478keV 付近のエネルギーを拡大した PHS 
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表 3-5 リチウム(Li)＝1.5cmとタングステン(W)＝14cmの 
ときの 478keV の寄与割合 
 
ソースターム  478keVの γ線の寄与割合 [%] カウント数 [count/h] 
①10B(n,α)7Liの γ 線 17.7 1159 
②113Cd(n,γ)114Cd の γ 線 9.9 652 
③中性子による誘発 γ 線 0.4 28 






図 3-21 リチウム(Li)とタングステン(W)厚さと 478keVγ 線の関係 
 









3.7 アレイ型 CdTe 検出器による非同時計数の評価 
  
3.7.1 10B(n,α)7Li の反応による即発 478keVγ線の統計誤差について 
  
 前節の説明で S/N 比の N が大きい(図 3-22 の赤の斜線部分)原因について述べたが、本項
でさらに詳述する。下図は、前節で計算した最適なコリメータを用いた場合の BNCT-SPECT
の PHS である。10B(n,α)7Li の反応による即発 478keVγ 線の PHS は、赤い斜線部分のカウン
ト数を出来る限り抑え、統計誤差を少なく(S/N 比を改善)しなければいけない。前節で示し
た通り、この一番の原因が、1H(n,γ)2H 反応から放出される 2.22MeVγ 線のコンプトン散乱で
ある。 
そのための対策として、遮へい材・減速材を含んだコリメータを設置するが、最適な配
置を行ったとしても S/N 比は最大 0.2 にしかならない。また、測定後の対策として、2.5 節
の 478keV と 511keVγ 線の分離測定で行ったようなフィッティングがあるが、本ケースでは
赤の斜線部分と 478keVγ 線の PHS は、測定後に分離はできない。 
そこで、著者は、測定中で 2.22MeVγ 線によるコンプトン連続部を低減させる方法を考え
た。今回、BNCT-SPECT で用いる γ 線検出器は、複数の CdTe 素子で構成されるアレイ型











 非同時計数とは、同じタイミングで計測した複数の γ 線や荷電粒子の情報を消去する測定
のことで、バックグランドが多い場合の放射線計測によく用いられる。図 3-23 の例では、
CdTe(1 素子)に 2.22MeV の γ 線が入射し、コンプトン散乱により、478keV の γ 線を計測し
ている。コンプトン散乱なので、余ったエネルギーの 1.742MeV(=2.22MeV－0.478MeV)の γ
線は、多くの場合エスケープするので、その 1.742MeVの γ線を他の CdTe(1 素子)で計測し、
この事象をキャンセルすれば、非同時計数で 2.22MeVγ 線によるコンプトン連続部を減らす
ことができる。図では、隣の CdTe(1 素子)で 1.742MeVγ 線を計測できているため、非同時
計数法が成り立っている。しかし、実際の 1.742γ 線はさまざまな方向に飛び出すこと、ま
た、1.742MeV は高エネルギーγ 線なので、2 次、3 次以降の物質との相互作用(光電効果、
コンプトン散乱、電子対生成)を起こす確率が高いため、出来る限り複数の CdTe 素子を四方
八方に並べればなければいけない。つまり、著者が使用するアレイ型 CdTe 検出器なら、か
なり多くの素子数を使う予定であり、478keV と 1.742MeV の γ 線を非同時計数できる確率
を上げることができると予想される。どれぐらいの CdTe 素子数を並べれば、非同時計数に
より改善できるのか、MCNP5 を用いて評価を行った。 












3.7.3 アレイ型 CdTe 検出器の予定 
 
図 3-24 は、アレイ型 CdTe 検出器の素子数の予定図(正式の素子数は決まっていない)であ
る。この素子数は、64 列の X 線検出器の面検出器 CT に相当し、16cm×16cm の領域を投影
できる。つまり、4096 素子(64×64=4096 素子)61が構成されることとなる。 
ちなみに、この素子数を正式に決めるには、実際に前段階のアレイ型 CdTe 検出器を製作









                                                 




3.8 アレイ型 CdTe 検出器による非同時計数のシミュレーション計算概要 
 
 アレイ型 CdTe 検出器による非同時計数の評価をするため、MCNP5 を用いて、シミュレ
ーションを行った。下記の図は、9 素子(3×3)の場合の、計算モデルである。おおまかな計算
手順は、等方的に1.742MeVγ線を中心の CdTe(1素子)から放出したときに、周囲8個のCdTe(1
素子)から漏れ出る γ線の個数を F1 タリー(面を交差する粒子のカレント)の割合から非同時
計数率を計算する、というものである。CdTe(1 素子)は、製造可能な最大な大きさ
(2×2.5×40mm)とし、素子間の隙間は、コリメータのピッチ幅 0.5mm に合わせた。断面積デ
ータとしては、ENDF の第 6 版である ENDF/B-VI ベースの核データライブラリを使用した。












は、478keVγ 線のみに対する S/N 比を求めるためであり、あえて計算を複雑にしている。言
い換えると、本研究では、10B(n,α)7Li の反応による即発 478keVγ 線の PHS に関係しない γ
線は、どんな分布や大きさになっていても問題は無いからである。 
 
①   2.22MeVγ 線が CdTe(1 素子)に入射した時の 478keVγ 線の波高値 
②   2.22MeVγ 線が中心素子に入射した時に周囲素子(Void) で検出する 1.742MeVγ 数 
③   1.742MeVγ 線が中心素子から等方に放出される時に周囲素子(Void)で検出する 
1.742MeVγ 線数 



































まず、図 3-26 に示す通り、①2.22MeVγ 線が CdTe(1 素子)に入射した時の PHS を F8 タリ
ーにより計算した。線源条件としては、コリメータ穴径と同じ大きさ(直径 2mm)の平行ビー
ムが CdTe 素子に入射するとした。また、計算で求める PHS のエネルギービン幅は、前回の
コリメータ設計と同様に 20keV とした。この結果から 478keVγ 線の波高値 a(赤の斜線部分)
を求めた。この波高値 a が、非同時計数を行うことが可能な γ 線の総数であり、ηを定義す
る際に、規格化が必要なため計算した。 
 
図 3-26 2.22MeVγ 線の PHS を求める計算モデル 
 
次に、②2.22MeVγ 線が中心素子に入射した時の、周囲 8 素子(Void) で検出する 1.742MeVγ
線数を F1 タリーで計算した。図 3-27 に計算モデルを示す。中心位置の CdTe(1 素子)の斜め
に位置している CdTe(1 素子)に入射する 1.742MeVγ 線のカレントは、右上、左上、左下、
右下のうち、どれか１つ(図 3-27 では右上b1)を計算して 4 倍すれば求めることができる。ま
た、上下に位置している CdTe(1 素子)に入射する 1.742MeVγ 線のカレントは、同様にb2 × 2 
(図 3-27 では上b2)で得られる。左右に位置している CdTe(1 素子)に入射する 1.742MeVγ 線




𝑏 = 𝑏1 × 4＋𝑏2 × 2＋𝑏3 × 2 [個]            (3.18) 
  
で表される。つまり、この計算から 1.742MeVγ 線のコンプトン散乱の角度依存性を含んだ




図 3-27 1.742MeVγ 線(コンプトン散乱)のカレントを求める計算モデル 
 
そして、③1.742MeVγ 線が中心素子から等方に放出されるとした時に周囲 8 素子(Void)で
検出する 1.742MeVγ 線数を F1 タリーで計算した。ソースは、素子中心位置の円柱状(直径
2mm，高さ 40mm)から 1.742MeVγ が放出される等方線源とした。図 3-28 に計算モデルを示
す。先ほどの計算と同じように、斜め、上下、左右の位置にある CdTe(1 素子)のカレントを
計算し、カレントの合計を c とすると、 
 
 𝑐 = 𝑐１ × 4＋𝑐2 × 2＋𝑐3 × 2 [個]            (3.19) 
 
で表される。この計算により、1.742MeVγ 線を等方線源にした時(角度依存性を含まない)
















= 0.9    (3.19) 
 
と定義した。上式を用いて、9 素子および 25 素子の場合のηを計算したが、その結果、ほぼ
同じ 0.9 であった。この結果から、素子の後方に抜ける γ線の割合が多いことが推測できる。 
 
3.9.2 1.742MeVγ 線が素子外に漏れ出る γ線数 
 
 最後に、④1.742MeVγ 線が中心素子から等方に放出される時に漏れ出る γ 線数を計算する。
計算モデルは、計算概要で示した図 3-25 である。中心素子内に 1.742MeVγ 線の円柱状ソー
ス(直径 2mm、高さ 40mm)を設定する。そして、図 3-29 のように、周囲の素子から漏れ出
る 1.742MeVγ 線のカレント d を F1 タリーで求めた。この計算により、非同時計数率は、 
 
η × (1 − d) × 100%                (3.20) 
 
で求めることができる。実際の非同時計数は、特定用途向け集積回路 (Application Specific 
Integrated Circuit：ASIC)により行うことができる。ASIC を使用すれば、アレイ型 CdTe 検出































図 3-30 非同時計数率の計算結果 
 
その測定結果をフィッティングし、実際のアレイ型 CdTe 検出器で使う予定の 4096 素子
数(64×64)での、非同時計数率を外挿で求めた。その結果、46%であった。 















さが制限されている中では、最適な検出器の前面は、リチウム 1.5cm とタングステン 14cm
であることがわかった。 
次に判明したのは、2.22MeVγ 線より発生するコンプトン散乱の影響が大きく、CdTe(1 素
子)だけで S/N 比を１以上にすることに限界があることがわかった。そのため、S/N 比を少
しでも改善すべく、アレイ型 CdTe 検出器による、素子間の非同時計数によって 2.22MeVγ
線によるコンプトン連続部を減らす検討を行った。その結果、実際予定している概算の素
子数 4096 個(256×256)の際、非同時計数を行うことにより S/N 比は、倍の値(0.2 から 0.4)ま
で改善することを示した。 
 今後、著者は、アレイ型 CdTe 検出器とシンチレータを用いた、非同時計数法により S/N
比を改善する予定である。以下、具体的に説明する。 
下図に示すように、CdTe(2 素子)が並んでおり、CdTe 素子の後方にシンチレータが並んで
いる状況を考える。下図のように、γ 線が入射後、散乱によって左側の CdTe 素子に入射し
た場合、周りに同様の CdTe 素子で囲まれていたら、非同時計数法により除去することがで
きる。また、正面からの入射する γ 線が散乱した場合でも、周りの CdTe 素子との非同時計











また、図 3-19 と図 3-20 の PHS から、2.22MeV によるシングルエスケープと 511keV の消
滅 γ 線が見られなかった。2.22MeV によるシングルエスケープは、CdTe 素子が薄いため、
素子内で電子対生成が発生しても、消滅 γ 線は素子内からほぼ通り抜けると考えられる。 
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第 4 章では、CdTe(2 素子)検出器の設計及び製作と同時計数率の測定について述べている。 
前章でシミュレーションした非同時計数の結果を確認するためには、アレイ型 CdTe 検出
器の製作が必要である。しかし、設計が定まっていないことおよびコストを考えると、い
きなり多素子によるアレイ型 CdTe 検出器を製作するのは、得策でない。また、2 章でも述
べたが、CdTe 検出器の素子が大きければ大きいほど、また、電圧が高ければ高いほど漏れ
電流が多く、漏れ電流防止の対策を施さねばならない。 
本論文では、ASIC を用いたアレイ型 CdTe 検出器の実験が可能でかつ、漏れ電流の防止
対策を施した、同時計数が確認できる最小素子数である、CdTe(2 素子)を用いた検出器で製
作した。 
 製作した CdTe(2 素子)検出器と標準 γ 線源を用いて、1 素子の検出器と同様に性能評価(固






















4.2 CdTe(2 素子)を用いた検出器製作について 
 
4.2.1 CdTe(2 素子)を横に並べた検出器 
 
最初は、1 素子を横に 2 個並べた検出器を製作した。図 4-1 がその設計図であり、図 4-2
が CdTe(2 素子)の外観と中に入った CdTe(2 素子)の写真である。この CdTe 検出器は、高電
圧を印加するための、SHV 端子が 2 個ついており、CdTe(1 素子)に 1 個接続されている。外
観は電磁波の遮へいのため、アルミ製のケースに入れてある。入射窓は、素子前面と側面
















     
(a)CdTe(2 素子)検出器の外観と内観     (b)CdTe(2 素子)検出器の内観の拡大図 
 
図 4-2 CdTe(2 素子)を用いた検出器の写真【CdTe(1 素子)を横に並べた場合】 
 
4.2.2 CdTe(2 素子)を上下に重ねて製作した検出器 
 
次に、図 4-3(a)のように 1 素子を上下に重ねた CdTe(2 素子)の検出器を製作した。この
CdTe(2 素子)の検出器は、前項での CdTe(1 素子)を横に並べて製作した検出器に問題がある
ため新たに製作した。具体的には、漏れ電流を出来るだけ低減すること、なおかつ、将来
的に 2 素子以上のアレイ型 CdTe 検出器の実験を ASIC でできるよう工夫した。図 4-3(b)と
(c)に CdTe(2 素子)の外観と CdTe(2 素子)を示す。CdTe 検出器の外観は、前項で説明した構
造とほぼ同じである。違う点は、SHV 端子だけではなく、通常の出力信号で使われる BNC






















        
(b)CdTe(2 素子)検出器の外観と内観      (c)重ねた後の CdTe(2 素子) 
図 4-3 CdTe(2 素子）を用いた検出器の写真【CdTe(1 素子)を上下に重ねた場合】 
 
工夫点は、以下の 3 点である。 
 
① CdTe(1 素子)を 8 つのピクセルに分割し、ASIC の実験ができるように対応。 




図 4-4 がこの CdTe(2 素子)の構造図であり、CdTe(1 素子)(1×5×40mm)の周りに、端面から
漏れ出る電流を減らすために素子周り 1mm のガードリングを取付けた。CdTe(1 素子)を 8
つのピクセル(1×0.625×40mm×8 本)に分割し、それぞれのピクセルごとに出力信号線を取付
けた。ピクセルに分割したのは、ASIC の実験を実施するためである。もう１つ同じ CdTe(1
素子)を製作し 2 枚を貼り合わせ、CdTe(2 素子)(2×5×40mm)を構成した。この上下 8 ピクセ
ル(4 ピクセル+4 ピクセル)で CdTe(2 素子)検出器の 1 素子とした。理由は、現状製造可能な
CdTe(1 素子)は、2×2.5×40mm であるが、歩留まりが悪く、1mm 厚さを 2 枚使用した。高電
圧線を印加する CdTe 素子の上下側面に取付け、出力信号を貼り合わせた中心部から取り出
すこととした。2 枚の CdTe 素子は、導電性接着剤を用いて金線を介して貼り付け、電極を





































4.3 CdTe(2 素子)検出器の性能評価 
 
4.3.1 CdTe 検出器の性能評価(2 素子)の測定方法 
  
性能評価(固有効率と FWHM の測定)は、図 4-5 に示すシステムで実施した。[3][4][5] 
CdTe(2 素子)検出器以外は、2.3.4 項で示した CdTe(1 素子)検出器と同様である。変わってい
るのは、前置増幅器(ORTEC142AH)と主増幅器(ORTEC590A)だけである。この前置増幅器
(ORTEC142AH)は、1 素子で使用していた ORTEC142 の上位機器である。この２つの前置増
幅器の主な違いは、高電圧対応可能範囲であり、ORTEC142AH は±5kV まで対応可能に対し、
ORTEC142 は±1keV である。ORTEC590A はアンプ＆タイミング SCA といい、主増幅器と
TSCA(Timing Single Channel Analyzer)の機能が付いており、両方対応できる便利なモジュー
ルである。このモジュールの詳しい説明は、4.4.1 項で記載している。バイアス電圧は、電
荷を高収集するため 1000V、主増幅器の Shaping-Time を 1.75μsec とした。 
CdTe(1 素子)検出器として、3 種類の標準 γ 線源【133Ba (356.0keV),137Cs (661.7keV),22Na 
(511.0keV) 】を用いた。固有効率の測定では、標準 γ 線源と CdTe(2 素子）検出器の距離は
4cm に置き、133Ba と 137Cs は測定時間 1800sec、22Na は 3600sec 測定した。 
また、FWHM 計測時の標準γ線源と検出器の距離は 0cm に置き、133Ba と 137Cs は測定

































4.3.2  CdTe 検出器の性能評価(2 素子)の測定結果 
  
得られた、3 種類の標準線源の固有効率及び FWHM 計測のための PHS を図 4-7 と図 4-8
に示す。また、それぞれの固有効率と FWHM の数値を表 4-1 と表 4-2 に示す。固有効率は、
1 素子の場合と同様に理論値と比べるため、MCNP5 を用いて測定結果を評価した。MCNP5
の計算結果と測定値の比較したグラフを図 4-9 示す。図 4-9 の結果より、CdTe(1 素子)検出
器と同様に CdTe(2 素子)検出器の固有効率は計算値と測定値がほぼ一致していることがわ
かった。図 4-9 のエラーバーは、測定時の統計誤差で表した。 
また、図 2-18 で示した、1 素子の場合の 478keVγ 線の固有効率(0.182)と比べて、2 素子の




次に、FWHM のグラフを図 4-10 に示す。表 4-2 に記載した「不確かさ」とは、1 素子で
も述べたように、カウント数が少なく、PHS 内のばらつきが多いため、推定最小 FWHM と
最大 FWHM の差で定義した。図 4-10 のエラーバーは、この不確かさで表している。 
図より、γ 線に対する FWHM を内挿により求めた結果、478keVγ 線の FWHM は 17.2keV




(a) 133Ba の PHS 
 






















(C) 137Cs の PHS 
 
図 4-7 固有効率を求めるために CdTe(2 素子)検出器により測定した PHS 
 































(a) 133Ba の PHS 
 
 
(b) 22Na の PHS 
 


































(C) 137Cs の PHS 
 





































表 4-1 固有効率の計算値と測定値 
 
標準 γ線源  MCNP5 測定値  統計誤差  MCNP5 との差  
133Ba(356.0keV) 0.254 0.365 0.015 0.111 
22Na(511.0keV) 0.126 0.194 0.042 0.067 



















表 4-2 FWHM の測定値 
 
標準 γ線源  FWHM(keV) 不確かさ  統計誤差  
133Ba(356.0keV) 15.7 5.72 0.032 
22Na(511.0keV) 18.0 10.44 0.077 


















4.4 CdTe(2 素子)検出器による同時計数の実験 
 






アンプ＆タイミング SCA とは、主増幅器とタイミング SCA の両方の機能を持ち合わせて
おり、単独および同時に使用することができる。主増幅器は、最大 1250 倍増幅することが
可能で、Shaping-Time は 0.5、1.5、3.0μsec の 3 種類選択できる。SCA とは、入力信号の波
高値(電圧値)によって、欲しいエネルギー範囲だけ弁別したいときに使用するものである。
図 4-11(a)のように入力信号の中から、Window 幅と LLD(Lower Level Discriminator)を用いて
しきい条件を設定し、その条件を満たす電圧信号がきた時にだけ、ロジックパルスを出力
信号として出す。Window 幅は、0.1V 刻みで 0～10V まで幅を変えることができる。また、








ため、時間分析などの用途に用いられ、これをタイミング SCA という。[6][7] 
 
 
(a)SCA                (b)タイミング SCA 
 


















めのモジュールである。図 4-12 に示すように、入力した A と B のロジックパルスが同時に
来た場合のみゲート信号になり、その際に入力信号がくれば、そのまま出力信号になる。












 前項で説明した NIM モジュールを用いて、図 4-13 に示すように、同時計数事象を計測す
る実験回路を組み上げ、同時計数率を求めた。γ 線源は 137Cs(661.7keV,410kBq)を用いた。137Cs 
と CdTe(2 素子)検出器の距離は 4cm である。図では、CdTe(2 素子)をそれぞれ CdTe1、CdTe2
と呼ぶことにする。[12] 
 バイアス電圧(ORTEC428)は 1000Vとし、主増幅器(ORTEC590)の Sharping-Timeは 1.75μsec、
リニアゲート＆スローコインシデンス(OKEN721-1)のゲート幅を 10μsec、測定時間は 30 分
間とした。30 分間としたのは、30 分以降になると、ポーラリゼーションの影響がひどくな
り、PHS が広がりエネルギー分解能が悪化するからである。 
実験では、MCA1 で CdTe1 が計測した 137Cs の PHS を、MCA2 で CdTe1 と CdTe2 が同時計









る。そして、アンプ＆タイミング SCA(ORTEC590)で主増幅器側とタイミング SCA に 2 つ
に分岐する。主増幅器側に入力した出力信号は、137Cs の PHS に整形し、ディレイアンプ
135 
 
(ORTEC427A)とリニアゲート(ORTEC426)を通り、MCA１で 137Cs の PHS として計測される。
タイミング SCA の出力信号の方は、リニアゲート＆スローコインシデンス(OKEN721-1)の
Coincidence in A に入力する。この信号は、CdTe2 側との同時計数を行うためのタイミング
信号として使われる。ディレイアンプとリニアゲートを通すのは、Coinc idence in A に入力
するタイミング信号と CdTe1 で計測される 137Cs の PHS のタイミングを調整している。 
一方、CdTe2 側で計測した出力信号は、CdTe1 側と同様に、電荷有感型前置増幅器




(OKEN721-1)の Linear in に入る。この出力信号は、Coinc idence in A と Coincidence in Bに同
時にタイミング信号が入ったときのみ、リニアゲート＆スローコインシデンスの OUT から






MCA１と MCA2 の測定結果を図 4-14(a)と(b)にそれぞれ示す。(a)は CdTe1 で計測した
137Cs の PHS である。130keV で信号をカット(スレッシュホールド)しているのは、低エネル
ギー側には、電子回路からの電子ノイズがのるためである。トータルカウントは、79529 カ
ウントであった。 
一方、(b)は、CdTe2 側で測定された同時計数の PHS である。450keV 付近にピークがあ





散乱 γ 線の PHS
元の γ 線の PHS







(a) CdTe1 側で測定した 137Cs の PHS 
 
(b) CdTe2 側で測定した同時計数の PHS 
 












MCNP5 を用いて、同時計数率の計算を実施した。断面積データとしては、ENDF の第 6
版である ENDF/B-VI ベースの核データライブラリを使用した。計算で求める PHS のエネル
ギービン幅は 20keV とした。 
 図 4-15 が計算モデルであり、CdTe1 のみを 137Cs から放出される γ 線を平行ビームで入射
させ、F8 タリーで図 4-16(a)の PHS を求める。そして、CdTe1 から散乱された γ 線が、CdTe2




① 137Cs 線源から放出される γ 線が、CdTe１のみに入射する PHS と散乱 γ 線が CdTe2 に入
射する PHS とフラックス 
② 散乱 γ 線のフラックスにより CdTe2(Void)をソースとして、等方で放出された時のフラ
ックス 
















(b) CdTe2 の PHS モデル 
     






4.5.2 137Cs 線源からの γ線と散乱 γ線 
 
図4-17に示すのが、手順①の計算モデルである。CdT1(2×2.5×40mm)とCdTe2(2×2.5×40mm)
を横に並べている。137Cs 線源から放出する γ 線は、662keV の平行ビームとして、ソース・
バイアスをかけて、CdTe1 の入射面積(2×2.5)のみに一様入射するように設定した。その時の
F8 タリーを求めた。求めたスペクトルの 130keV 以下の数値は捨てたのが𝐹𝐶𝑠である。 
CdTe2 には、前面に物質が入っていないセルを作り、セル内に粒子がきたら、計算をしな
い(ゼロインポータンス)ように設定した。これは、前面から γ 線の入射を防ぎ、137Cs 線源の
γ 線が入射した CdTe1 の横方向から散乱された γ 線のみを CdTe2 で計測するためである。こ
の散乱された γ 線の計算を F8 タリーと F4 タリーの両方を求め、130keV 以下の数値と
532keV(662-130)以下の数値を捨てたのが、𝐹ｇと𝜙0   𝛾/𝑐𝑚












次に、(4.1)式の分子である散乱 γ 線の PHS を②番目と③番目の計算モデルで求めた。 
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図 4-18 ②番目の計算モデル 
 
4.5.4 スレッシュホールドを考慮した時の散乱 γ線 
 
次に、図 4-19 の③番の計算モデルを行った。散乱 γ線が入射した時のフラックス𝜙0   𝛾/𝑐𝑚
2
をソースタームとして、CdTe2(物質有り)を等方のソースとした。CdTe2 内の F8 タリーで用
いて求めた PHS が𝐹ｇ1である。この𝐹ｇ1が、130keV 以下の数値と 532keV(662-130)以下の数
値を捨てたことを考慮に入れた時のPHSである。𝐹ｇ1と角度依存補正係数𝜂を掛けたものが、






























4.6 CdTe(2 素子)検出器による同時計数率の計算結果  
  
 前節で求めた MCNP5 による同時計数の計算結果は、(4.1)式と(4.2)式より同時計数率は、 
 
同時計数率＝
散乱で入射した γ 線の PHS




× 2(素子)    (4.3) 
 
で求めることができる。2 をかけているのは、実験では、CdTe1 と CdTe2 とも 137Cs 線源か
らの γ 線と素子間の散乱 γ 線が含んでいるためである。この上記式より同時計数率は、0.024
であった。実験結果の同時計数率は、0.050 であり、実験と計算結果で 2 倍程、計算結果の
方が小さかった。 










































本章では、製作した CdTe(1 素子)を上下に重ねた CdTe(2 素子)検出器が、BNCT-SPECT の
設計条件を満たす性能(固有効率、エネルギー分解能)を持つことを確認した。また、この
CdTe(2 素子)検出器は、雑音を低減する工夫(ガードリングの取り付け、および、グランドか
ら出力信号を取り出す)や、将来 ASIC を用いてアレイ型 CdTe 検出器ができる工夫(1 素子を
8 ピクセルに分割)している。さらに、製造可能な最大の素子の大きさ(2×2.5×40mm)を持っ
ており、今後の研究を進める上で有益な検出器を作ることができた。 
この CdTe(2 素子)検出器で 137Cs から放出される 662keVγ 線とコインシデンスモジュール















でピッチは 0.5mm にした。この寸法は、最適なコリメータと同じである。 







   
 
(a) コリメータの正面図         (b) コリメータの側面と固定ねじ 
 
図 4-21 同時計数の実験をするために製作したコリメータ 
 
また、本文中では詳しく説明しないが、コリメータを用いた CdTe(2 素子)検出器による同
時計数率の実験体系の写真を下図に示す。[1] 図 4-22(a)のように、137Cs 線源をコリメータ
1 穴に合わせ、2 穴中 1 穴しか γ 線が直接通過しないようにする。次に、(b)の駆動ステージ












図 4-22 コリメータを用いた同時計数率の実験体系 
 
実験値と計算値の一致を確認後、製作した CdTe(2 素子)検出器と ASIC を接続し、アレイ
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第 5 章   総括  
 
本章では、本研究(第 1 章~第 4 章)の説明した内容をそれぞれ要約し、そこから導き出さ
れる課題と今後の進め方について述べる。 
本論文は、著者が、これまで研究を進めてきた CdTe 検出器を用いた BNCT ための SPECT
装置(BNCT-SPECT)についてまとめたものである。本研究の目的は、BNCT の治療を確立す
るために解決しなければならない大きな 3 つの未解決問題の 1 つである、治療効果をリア
ルタイムで評価する装置を開発する、ことである。この問題を解決する為、10B(n,α)7Li 反応
の結果、生成されたリチウム原子核(7Li)から放出される 478keV の γ 線を計測し、3 次元画









第 2 章では、CdTe(1 素子)の基礎特性について述べている。 
最初に、村田、向井らが実施した CdTe(1 素子)の検出器による予備解析より、BNCT-SPECT
に必要な CdTe(1 素子)の大きさ(2×1.5×30mm)を決定し、製作を実施した。その製作した素子




る 478keVγ 線と 22Na から放出される 511keVγ 線の分離測定可能性を検討するため、実際に
両 γ 線の波高分布を計測した。その結果、478keVγ 線の PHS にドップラー拡がりは見られ
たが、分離測定は可能であることを確認した。 
そして、村田、向井らの CdTe 検出器での研究成果と今回の結果より、CdTe 検出器を用
いた場合、BNCT-SPECT の４つの設計条件【①BNCT での中性子照射時間は 60 分程度、②






第 3 章では、BNCT-SPECT 用コリメータ設計とアレイ型 CdTe 検出器による非同時計数率
について述べている。 
CdTe 検出器が放射線に弱いこと及び CdTe(1 素子)が受ける可能性がある最大バックグラ
ウンド放射線を考慮し、コリメータの材料及び寸法を、MCNP5(モンテカルロ粒子輸送計算
コード)を用いて、正確にモデル化及び評価し、最適なコリメータを設計した。計算結果か
ら、最適なコリメータは、前面のタングステンの厚さが 14cm、リチウムの厚さが 1.5cm で
あることが明らかとなった。また、結晶サイズは、現在の製造技術では最大結晶
(2×2.5×40mm)の CdTe 検出器を使用した時、60 分間で 1000 カウント以上の 478keVγ 線を計
測することができることを確かめた。しかし、1H(n,γ)2H 反応による 2.22MeVγ 線のコンプト
ン散乱の影響が大きく、S/N 比は 0.2 であった。 
次に、S/N 比を少しでも改善すべく、アレイ型 CdTe 検出器による、素子間の非同時計数
によって 2.22MeVγ 線によるコンプトン連続部を減らす検討を行うことにした。MCNP5 を
用いて、アレイ型 CdTe 検出器の中心に 2.22MeVγ 線が入射した場合の、478keVγ 線と
1.742MeVγ 線が同時計数される割合から、非同時計数率を計算した。CdTe(1 素子)のサイズ
は、コリメータ設計と同様の最大結晶(2×2.5×40mm)を用いた。その結果、実際予定してい
る素子数 4096 個(64×64)の際、非同時効率により S/N 比は、0.4 まで改善することを示した。 
 
第 4 章では、CdTe(2 素子)検出器の設計及び製作と同時計数率の測定について述べている。




CdTe1 結晶当り、8 ピクセルに分割したものを 2 個、上下に重ね、上下 8 ピクセルで CdTe(1
素子)(2×2.5×40mm)とし、1 ピクセルごとに出力線を取り付けた。製作した CdTe(2 素子)検
出器を、1 素子の場合と同様に、4 種類の標準線源【133Ba (356.0keV)，137Cs (661.7keV)，22Na 
(511.0keV)】を用いて固有効率とエネルギー分解能の測定を行った。固有効率は、実験結果
と計算結果を比較し、ほぼ一致した。この結果から、MCNP5 を使った CdTe(2 素子)検出器
の設計計算が実施できることを確認した。一方、エネルギー分解能は、CdTe(1 素子)の場合
とほぼ一致したことを確認した。さらに、137Cs から放出される 662keVγ 線とコインシデン
スモジュールを使い、CdTe(2 素子)検出器による同時計数率を実施した。MCNP5 による同
時計数率の計算と比較したが一致は良くなかった。その原因はおそらく、MCNP5 では、
CdTe(1 素子)内の光電効果吸収などにより発生した励起電子が、もう一方の CdTe 素子に入
る事象が反映されていないためと考えられる。 
 
現在は、137Cs から放出される 662keVγ 線と真鍮コリメータを使い、素子間の隙間が 0.5mm




作した CdTe(2 素子)検出器と ASIC を接続し、アレイ型 CdTe 検出器の実験を行い、MCNP5
以外の PHITS や EGS5 などの計算コードを用いて、実験との不一致の原因を明らかにして
いく。また、S/N 比を改善するために、アレイ型 CdTe 検出器の後方にシンチレータを設置
した場合の非同時計数率に取り組む。 
それらがうまくいけば、第 3 章で設計した BNCT-SPECT 用アレイ型 CdTe 検出器のコリ
メータの製作に取りかかる。コリメータが完成すれば、実際の治療現場での高バックグラ
ンドに耐え、かつ 478keVγ 線が測定できるか、確認を行う。 
それ以後は、ASIC を接続した時の CdTe(2 素子)検出器の取得データから BNCT-SPECT 用







これらがすべて出来次第、アレイ型 CdTe 検出器の製作に取りかかる。 
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崎山 朝喜氏、奥村 友紀氏、前川 達郎氏はじめ在学中および卒業・修了した学生の皆
様、には深く感謝申し上げます。 
本研究に関する有益な議論から、OKTAVIAN での生活にかかわる様々な事柄でお世話に
なりました 大西 世紀氏、高木 寛之氏、向 泰輝氏、原田 和幸氏、金杉 浩幸氏、中
村 宗一朗氏、小幡 翼氏、中村 亮太郎氏、伊藤 秀家氏、坪内 邦男氏、玉置 真悟
氏、井本 祥一氏、大谷 祐貴氏、大澤 佑太氏、小林 美菜氏、皿上 順英氏、大屋 瞭
介氏、柏木 佑介氏、狩場 友治氏、西山 泰博氏、林 直哉氏、山地 恒輔氏に深く感
謝申し上げます。 
OKTAVIAN 施設内での学生生活において多大なご助力をいただいた、 杉本 久司特例嘱





摂南大学 山本 淳治教授に深く感謝申し上げます。 
最後になりましたが、これまで支えていただいた多くの友人と家族に深く感謝申し上げま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
